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OSCILLOSCOPE HM 806 



Technische Daten 



Vertikal-Ablenkung 

Kanal I Oder Kanal II elnzeln, 

Kanal I und Kanal II alternlerend od. chop.. 
(Chopperfrequenz ca. 0,5 MHz). 

Summe Oder Differenz von K I und K II, 

(Kanal II invertierbar). 

Kanal III zu Kanal I und Kanal II zuschaltbar. 
XY-Betrieb: iiber Kanal I und Kanal II. 
Frequenzbereich: 3x 0 bis 80MHz (— 3dB). 
Anstiegszeit: ca. 4,4ns. Oberschwingen: max. 1 %. 
Ablenkkoeffizienten Kl, Kll: 10 callbr. Stellungen 
von 5mV/cm bis 5V/cm mit 1-2-5 Teilung, 
variabel 2,5:1 bis mindestens 12,5 V/cm. 
Y-Dehnung x5 (calibriert) bis 1 mV/cm + 5% 
im Frequenzbereich 0 bis 12 MHz (-3dB). 
Ablenkkoeffizient Kill: 50mV/cm, ± 3% 
variabel 5:1 bis mindestens 250mV/cm. 
Eingangsimpedanzfur Kl. Kll. Kill: 1 MQ II 22 pF. 
Eingangskopplung fur Kl, Kll, Kill: DC-AC-GD. 
Eingangsspannung: max. 400V (DC -i- Spitze AC). 
Y-Ausgang von K I Oder K II : ca. 45 mV/cm an 50Q. 
Verzogerungsleitung: ca. 90 ns. 

Triggerung 

Mit Automatik (a1 0 Hz) Oder Normaltriggerung mit 
Pegeleinstellung. LEOAnzeige fOr Triggereinsatz. 
Bandbreite: 0 bis 100MHz ab 5mm BildhOhe, 
extern 0,1 V bis 2 V Oder 1 V bis 20V. 
Flankenrichtung: positiv Oder negativ. 

Quelle: K I, K II. alternlerend Kl/ll, Netz, extern, 
Kopplung: AC (alOHz bis 40MHz), DC (0 bis 
40MHz), HF (1,5kHz bis 100MHz), LF (0 bis 1 kHz). 
TV-Sync-Separator furZeile u. Bild, pos., neg. 
Triggerung der Zeitbasis B (nur intern) 
mit Pegeleinstellung (DC-Kopplung), 
Flankenrichtung positiv oder negativ. 

Horizontal-Ablenkung 

Zeitbasis A: 23 callbrierte Stellungen 
von 50 ns/cm bis 1 s/cm mit 1-2-5 Teilung, 
variabel 2,5:1 bis mindestens 2,5s/cm, 
mit X-Dehnung xIO (±5%) bis 5ns/cm. 
Hold-off-Zeit: variabel bisca. 10:1. 

Zeitbasis B: 21 callbrierte Stellungen 
von 50 ns/cm bis 0.2 s/cm mit 1-2-5 Teilung, 
mit X-Dehnung xIO (±5%) bis Sns/cm. 
Genauigkeit der calibr. Stellungen (A u. B): ±3%. 
Einzelablenkung: Single-, Reset-Stellg. Ready-Anz. 
Betriebsarten: 

A = Darstellung mit Hauptzeitbasis A allein. 
ALT. = altern. Darst. mit aufgehellt. A u. verzog. B. 
B = Darst. mit verzogerter Zeitbasis B allein. 
Wahibar: Verzogerungszeit, ungetriggerter Oder 
getriggerter Start nach Verzbgerung, Flankenrichtung, 
Triggerpegel. B-Helligkeit, vertikale A/B-Spurtrennung. 
Bandbreite X-Verstarker: 0-4MHz (-3dB). 
Eingang X-Verst. uber Kanal I, 

Empfindlichkeit wie Kl. 

X-Y-Phasendifferenz: <3° unter 120 kHz. 
SSgezahn-Ausgang: ca. 5V (positiv steigend). 



Verschiedenes 

Rohre: D 14-372, Rechteckform, Innenraster 
8x10cm, Gesamtbeschleunigungsspg: ca. 14kV. 
Strahidrehung: auf Frontseite einstellbar. 
Rasterbeleuchtung: dreistufig. 
Z-Modulationseingang: pos. TTL-Pegel = dunkel. 
Calibrator lkHz/1 MHz(t,ca.3ns); 0,2 u. 2V±1%. 
NetzanschluS: 110, 125, 220, 240V- ± 10%. 
Leistungsaufnahme: ca. 44 Watt. 50/60 Hz. 
Schutzart: SchutzkI. I (VDE 0411). Kl. II Aufpreis. 
Gewicht: ca. 8kg. Farbe: techno-braun. 

Gehause (mm): B 285. H 145, T 380, 

Mit verstellbarem Aufstell-Tragegriff. 
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80MHz-Multi-Funktions-Oszilioskop 

3 Kanale, max.Empfindlichkeit 1 mV/ cm, Verzogerungsleitung. 
Zeitbasis A: 2,5 s - 5 ns/cm (inkl. x 1 0), Zeitbasis B : 0,2 s- 5 ns/cm. 
Triggerung von DC -120 MHz, "After-Delay" Trigger., TV-Sep. 



Die Besonderheiten des neuen HM806 sind vor allem der mit 3 Kanalen 
ausgerustete MelSverstarker und eine echte 2. Zeitbasis, mit welcher auch 
extrem kleine Signalausschnitte stark gedehnt darzustellen sind. Bei alternie- 
rendem Zeitbasisbetrieb wird das normale Signal zusammen mit dem gedehn- 
ten Ausschnitt aufgezeichnet, so dad man bei Ausnutzung aller 3 Kanale max. 
6 Signalspuren sehen kann. Damit auch asynchrone Oder jitternde Anteile von 
Signalen einwandf rei stehend dargestellt werden, verfugt der HM 806 uber eine 
separate Triggerung der 2 . Zeitbasis, mit der ebenfalls die Einstellung des 
„LEVEL" und die Wahl der Flankenrichtung mbglich ist. Die Triggerung der 
Hauptzeitbasis arbeitet selbst bei Signalen mit weniger als 1 cm Bildhohe ober- 
halb 100MHz noch einwandfrei. Fur die Aufzeichnung von TV-Signalen ist ein 
aktiver TV-Separator vorhanden, der selbst bei stark verrauschtem Bild noch 
eine exakte Triggerung ermbglicht. Die max. Aufibsung bei lOfach gedehnter 
Zeitlinie betragt 5ns/cm, so dad z.B. bei Darstellung eines lOOMHz-Signales 
alle 2 cm ein Kurvenzug erscheint. 

Besonders bei der Aufzeichnung von Impuls- und Rechtecksignalen ist es 
wichtig zu wissen, ob das auf dem Bildschirm sichtbare Signal wirklich naturge- 
treu dargestellt wird. Wissen sollte man aber auch, dad Breitbandoszilloskope 
ohne HF-madig angepadten Teilerkopf praktisch fur solche Messungen nicht 
brauchbar sind. Daher ist der HM806, wie alle anderen HAMEG-Oszilloskope 
mit grbderer Bandbreite, ebenfalls mit einem von 1 kHz auf 1 MHz umschaltba- 
ren Rechteckkalibrator kleiner Anstiegszeit (ca. 3ns) ausgerustet. Auder fur 
den NF- u. HF-Abgleich von Breitbandtastkopfen kann dieser auch fur die stan- 
dige Kontrolle der Ubertragungsqualitat - von der Tastkopfspitze bis zum 
Bildschirm - benutzt werden. 

Die Vielzahl derTriggermbglichkeiten, Verstarker- und Zeitbasisfunktionen 
dokumentieren eine universelle Anwendung sowohl im Laborbereich wie auch 
im gehobenen Serviceeinsatz. Handhabung und Technik zeugen von dem 
hohen technologischen Standard des HM806. 



Mitgeliefertes Zubehor 

2 umschaltbare Tastkopfe 10:1, 1:1; Abgleichschliissel fur 
Tastkopfe u. DC-Balance; Netzkabel, Bedienungsanleitung. 









OSCILLOSCOPE-ZUBEHOR 




Modulare Tastkopfe 

Klare Vorteile gegeniiber herkommlichen Tastkopfen sind die 
leichte Auswechselbarkeit aller sich abnutzenden Teile sowie der 
zusatzliche HF-Abgleich der 10:1-Teiler, Damit konnen erstmals 
Tastkopfe dieser Preisklasse auch HF-ma(Jig richtig an jeden Oszil- 
loskop-Eingang angepaftt werden. Dies ist vor allem bei Geraten 
hoherer Bandbreite (ab 50 MHz) erforderlich, da sonst bei Wieder- 
gabe z.B. schneller Rechtecke starkes Oberschwingen Oder Ver- 
rundungen auftreten konnen. Der HF-Abgleich ist jedoch nur mit 
Generatoren schneller Anstiegszeit <5 ns exakt durchfuhrbar. Im 
HM 204-2, HM205, HM208 und HM605 ist dieser bereits einge- 
baut. Fur altere Oszilloskope ist er in Form eines kleinen Zusatzge- 
rates unter der Bezeichnung HZ 60 erhaltlich. Die z.Z. lieferbaren 
Tastkopfe sind untenstehend aufgefuhrt. 



Typ 


HZ50 


HZS1 


HZ52 


HZ53 


HZ54 

schaltbar 


Teilerverhaitnis 


1:1 


10:1 


10:1 (HF) 


100:1 


1:1 /10:1 


Bandbreite (MHz) 


30 


150 


250 


150 


10/150 


Anstiegszeit (ns) 


11 


<2 


<1,4 


<2 


35/<2 


Kapazitat (pF) 


45 


16 


16 


6,5 


40/18 


Eing.-Widerstand (MQ) 


1 


10 


10 


100 


1/10 


Max. Spannung (V) 


600 


600 


600 


1200 


600 


Kabellange (m) 


1.2 


1,2 


1,5 


1,5 


1,2 



Demodulator Tastkopf HZ55 



Zur AM-Demodulation und fur Wobbelmessungen. HF-Bandbreite 
100kHz - 500MHz (±1dB). HF-Eingangsspannungsbereich 
250 mV — 50Ve(,. Maximale Eingangsspannung 200V. Kabellange 
1,2 m. 

Standard Tastkopfe 

Fur Oszilloskope bis 20 MHz Bandbreite eignen sich nach wie vor 
die bewahrten Standardausfuhrungen (nur HZ37 mit HF-Abgleich). 



Typ 


HZ30 


HZ35 


HZ36 

schaltbar 


HZ37 

schaltbar 


HZ39 

schaltbar 


TeilerverhSItnis 


10:1 


1:1 


1:1 /10:1 1 


1:1/10:1 


1000:1 


Bandbreite (MHz) 


100 


10 


10/100 


10/150 


1 


Anstiegszeit (ns) 


3,5 


35 


35 / 3,5 


20/3,2 


50 


KapazitSt (pF) 


13 


47 


47/13 


44/13 


3 


Eing.-Widerstand (MQ) 


10 


1 


1/10 


1/10 


500 


Ausg.-Widerstand (MQ) 


1 


1 


1 


1 


1/10 


Max. Spannung (V) 


600 


600 


600 


600 


15000 


Lange (m) 


1,5 


1,5 


1,5 


1,2 


1,5 



MeRkabel Banane— BNC HZ32 

Koaxialkabel, Lange 1,15 m, Wellenwiderstand 500. 
Kabelkapazitat 120pF. Eingangsspannung max. 50 OV 5 . 

MeBkabel BNC-BNC HZ34 

Koaxialkabel, Lange 1,2m. Wellenwiderstand 500. 

Kabelkapazitat 126pF. Eingangsspannung max. 500Vs. 

Ubergangsadapter Banane— BNC HZ20 

Zwei Schraubkiemmbuchsen 4mm (mit Querloch) im Abstand 
19mm, mit BNC-Stecker. Eingangsspannung max. OOOV^. 

500-DurchgangsabschluB HZ22 

Unentbehrlich fiir den AbschluB von 50O-MeBkabeln. Mit induk- 
tionsarmem 50O-Widerstand (max. 2Watt belastbar). 

Tragetaschen 



Fur HM203-1 und HM203-3 HZ92 

Fiir HM307, HZ62 und HZ64 HZ94 

FurHM103 HZ95 

Fur HM203-4, HM203-5, HM204, HM204-2, 

HM205, HM 205-2, HM208, 

HM604,HM605undHM606 HZ96 

Lichtschutztubus HZ47 

Fiir HM203, HM204, HM205, HM208, HM605, HM705, HM808 
sowie HM312, HM412, HM512 und HM812 

Scope-Tester HZ60 



Zur Kontrolle des Y-Verstarkers und der Zeitbasis sowie den 
Abgleich aller Tastkopfe besitzt der HZ60 einen quarzgesteuerten 
Rechteckgenerator mit den Frequenzen 1,10, 100 kHz und 1 MHz 
kurzer Anstiegszeit (ca. 3ns). An 3 BNC-AusgIngen konnen 25mV,5 
an 50Q, 0,25Vs5 Oder 2,5Vss ± 1 % entnommen werden. Batterie- 
oder Netzbetrieb mdglich. 

Component-Tester HZ65 

Der HZ65 ist eine unentbehrliche Hilfe bei der Fehlersuche in elek- 
tronischen Schaltungen. Mit ihm sind sowohl Tests einzelner Baue- 
lemente als auch Prufungen direkt in der Schaltung moglich. Das 
Gerat arbeitet mit jedem auf externe Horizontalablenkung (XY- 
Betrieb) umschaltbaren Oszilloskop. So konnen fast alle Halbleiter, 
Widerstande, Kondensatoren und Spulen zerstorungsf rei uberpruft 
werden. Zwei Fassungen gestatten schnelle Tests der drei Halblei- 
terstrecken beliebiger Kleinleistungstransistoren. Andere Bauteile 
sind uber Steckbuchsen anschlieBbar. Testkabel werden mitgelie- 
fert. 



Beispiele von Testbildern: 

KurzschluQ Kondensator33MF SlreckeE-C Z-Diode<8V 
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Bedienungsanleitung 



Allgemeine Hinweise 



Sicherheit 



Sofort nach dem Auspacken sollte das Gerat auf mechani- 
sche Beschadigungen und lose Teile im Innern uberprGft 
werden. Falls ein Transportschaden vorliegt, 1st sofort der 
Lieferant zu informieren. Das Gerat darf dann nicht in 
Betrieb gesetzt werden. 

AufSerdenn 1st vor Inbetriebnahme festzustellen, ob das 
Gerat auf die richtige Netzspannung eingestellt ist. Sollte 
der am Ruckdeckel mit Pfeil markierte Wert nicht mit der 
vorhandenen Netzspannung ubereinstimmen, ist entspre- 
chend den Anweisungen auf Seite M2 umzuschalten. 

Aufstellung des Gerates 

FGr die optimale Betrachtung des Bildschirmes kann das 
Gerat in drei verschiedenen Positionen aufgestellt werden 
(siehe Bilder C, D, E). Wird das Gerat nach dem Tragen 
senkrecht aufgesetzt, bieibt der Griff automatisch in der 
Tragestellung stehen, siehe Abb. A. 

Will man das Gerat waagerecht auf eine Flache stellen, wird 
der Griff einfach auf die obere Seite des Oszilloskops gelegt 
(Abb. C). Wird eine Lage entsprechend Abb. D gewunscht 
(10° Neigung), ist der Griff, ausgehend von der Tragestel- 
lung A, in Richtung Unterkante zu schwenken bis er auto- 
matisch einrastet. Wird fGr die Betrachtung eine noch 
hbhere Lage des Bildschirmes erforderlich, zieht man den 
Griff wieder aus der Raststellung und drGckt ihn weiter nach 
hinten, bis er abermals einrastet (Abb. E mit 20° Neigung). 
Der Griff lalSt sich auch in eine Position fGr waagerechtes 
Tragen bringen. HierfGr muft man diesen in Richtung Ober- 
seite schwenken und, wie aus Abb. B ersichtlich, ungefahr 
in der Mitte schrag nach oben ziehend einrasten. Dabei 
muft das Gerat gleichzeitig angehoben werden, da sonst 
der Griff sofort wieder ausrastet. 




Dieses Gerat ist gemalS VDE 0411 Tail 1 und la, Schutz- 
mafinahmen fur elektronische MeRgerate, gebaut und 
geprGft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwand- 
freiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten 
und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muE> der 
Anwender die Flinweise und Warnvermerke beachten, die 
in dieser Bedienungsanleitung, im Testplan und in der Ser- 
vice-Anleitung enthalten sind. Gehause, Chassis und alia 
MaRanschlussa sind mit dam Natzschutziaitar varbun- 
dan. Das Gerat entspricht den Bestimmungen der Schutz- 
klassa I. Die berGhrbaren Metallteile sind gegen die Netz- 
pole mit 2000 V 50 FIz geprGft. Durch Verbindung mit ande- 
ren NetzanschluUgeraten konnen u.U. netzfrequente 
Brummspannungen im MeSkreis auftreten. Dies ist bei 
Benutzung eines Schutz-Trenntransformators der Schutz- 
klasse II vor dem Gerat leicht zu vermeiden. Ohne Trenn- 
trafo darf das Gerat aus SicherheitsgrGnden nur an vor- 
schriftsmafJigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben wer- 
den. Dar Natzstackar muR aingafuhrt sain, bavor 
Signalstromkraisa angaschlossan wardan. Die Auftren- 
nung der Schutzkontaktverbindung ist unzulassig. 

Falis fur dia Aufzaichnung von Signalan mit hochlia- 
gandam Nullpotantial ain Schutz-Tranntrafo varwan- 
dat wird, ist zu baachtan, daR diasa Spannung dann 
auch am Gahausa und andaran bariihrbaran Matalltai- 
lan das Oszilloskops liagt. Spannungan bis 42 V sind 
ungafahrlich. Hohara Spannungan konnan jadoch 
labansgafahrlich sain. Es sind dann unbadingt bason- 
dara SicharhaitsmaRnahman arfordarlich, dia von 
kompatantan Fachlautan ubarwacht wardan mussan. 

Wie bei den meisten Elektronenrbhren entstehen auch in 
der Bildrohre y-Strahlen. Bei diesem Oszilloskop bieibt aber 

die lonandosislaistung wait untar 36 pA/kg. 

Wenn anzunehmen ist, daft ein gefahrloser Betrieb nicht 
mehr moglich ist, so ist das Gerat aufter Betrieb zu setzen 
und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Diese 
Annahme ist berechtigt, 

- wenn das Gerat sichtbare Beschadigungen hat, 

- wenn das Gerat lose Teile enthalt, 

- wenn das Gerat nicht mehr arbeitet, 

- nach langerer Lagerung unter ungGnstigen Verhaltnis- 
sen (z.B. im Freien Oder in feuchten Raumen), 

- nach schweren Transportbeanspruchungen (z.B. mit 
einer Verpackung, die nicht den Mindestbedingungen 
von Post, Bahn Oder Spedition entsprach). 

Betriebsbedingungen 

Der zulassige Umgebungstemperaturbereich wahrend des 
Betriebs reicht von -F15 °C... +30 °C. Wahrend der Lage- 
rung Oder des Transports darf die Temperatur zwischen 
-40 °C und +70 °C betragen. Hat sich wahrend des Trans- 
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ports oderder Lagerung Kondenswassergebildet, mufSdas 
Gerat ca. 2 Stunden akkiimatisiert werden, bevor es in 
Betrieb genommen wird. Das Oszilloskop ist zum Gebrauch 
in sauberen, trockenen Raumen bestimmt. Es darf nicht bei 
besonders grolSem Staub- bzw. Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei aggressiver chemi- 
scher Einwirkung betrieben werden. Die Betriebslage ist 
beliebig. Eine ausreichende Luftzirkulation (Konvektions- 
kuhlung) ist jedoch zu gewahrleisten. Bei Dauerbetrieb ist 
folglich eine horizontale Oder schrage Betriebslage (Auf- 
stellbugel) zu bevorzugen. Die Luftungsibcher durfen nicht 
abgedeckt werden! 

Nenndaten mit Toleranzangaben gelten nach einerAn- 
warmzeit von 30 Minuten und bei einer Umgebungs- 
temperatur zwischen 15°Cund30°C. WerteohneTole- 
ranzangabe sind Richtwerte eines durchschnittlichen 
Gerats. 



Garantie 

Jedes Gerat durchlauft vor dem Verlassen der Produktion 
einen Qualitats-Test mit lOstundigem „burn-in". Im inter- 
mittierenden Betrieb wird dabei fast jeder Eruhausfall 
erkannt. Dennoch ist es mdglich, da(S ein Bauteil erst nach 
langerer Betriebsdauer ausfallt. Daher wird auf alle Gerate 
eine Funktionsgarantie von 2 Jahren gewahrt. Voraus- 
setzung ist, daE> im Gerat keine Veranderungen vorgenom- 
men warden. EurVersendungen per Post, Bahn oderSpedi- 
tion wird empfohlen, die Originalverpackung sorgfaltig auf- 
zubewahren. Transportschaden und Schaden durch grobe 
Fahrlassigkeit werden von der Garantie nicht erfafSt. 

Bei einer Beanstandung sollte man am Gehause des Gera- 
tes einen Zettel befestigen, der stichwortartig den beob- 
achteten Fehler beschreibt. Wenn dabei gleich der Name 
und die Telefon-Nr. (Vorwahl und Ruf- bzw. Durchwahl-Nr. 
Oder Abteilungsbezeichnung) fur evti. Ruckfragen ange- 
geben wird, dient dies einer beschleunigten Abwicklung. 

Wartung 

Verschiedene wichtige Eigenschaften des Oszilloskops 
sollten in gewissen Zeitabstanden sorgfaltig uberpruft wer- 
den. Nur so besteht eine weitgehende Sicherheit, daft alle 
Signale mit der den technischen Daten zugrundeliegenden 
Exaktheit dargestellt werden. Die im Testpian dieses Ma- 
nuals beschriebenen PrGfmethoden sind ohne grofSen Auf- 
wand an MefSgeraten durchfuhrbar. Sehr empfehlenswert 
ist jedoch ein HAM EG SCOPE-TESTER HZ 60, dertrotz sei- 



nes niedrigen Preises Aufgaben dieser Art hervorragend 
erfullt (siehe Zubehorseite Z1 ). 

Die AulSenseite des Oszilloskops sollte regelmaSig mit 
einem Staubpinsel gereinigt werden. Hartnackiger 
Schmutz an Gehause und Griff, den Kunststoff- und Alumi- 
niumteilen laUt sich mit einem angefeuchteten Tuch (Was- 
ser -1-1% Entspannungsmittel) entfernen. Bei fettigem 
Schmutz kann Brennspiritus Oder Waschbenzin (Petroleum- 
ather) benutzt werden. Die Sichtscheibe darf mit Wasser 
Oder Waschbenzin (aber nicht mit Alkohol Oder Losungsmit- 
teln) gereinigt werden, sie ist dann noch mit einem trocke- 
nen, sauberen, fusselfreien Tuch nachzureiben. Keinesfalls 
darf die Reinigungsflussigkeit in das Gerat gelangen. Die 
Anwendung anderer Reinigungsmittel kann die Kunststoff- 
und Lackoberflachen angreifen. 

Netzspannungsumschaltung 

Bei Lieferung ist das Gerat auf 220 V Netzspannung einge- 
stellt. Die Umschaltung auf andere Spannungen erfoigt am 
Netzsicherungshalter, kombiniert mit dem Spoligen Kaltge- 
rate-Stecker an der Gehauseruckwand. Zunachst wird der 
mit den Spannungswerten bedruckte Sicherungshalter mit- 
tels kleinen Schraubenziehers entfernt und - wenn erfor- 
derlich - mit einer anderenSicherungversehen. Dervorge- 
schriebene Wert ist der untenstehenden Tabelle zu entneh- 
men. AnschlieSend ist der Sicherungshalter so einzuset- 
zen, dais das eingepragte weifSe Dreieck auf den 
gewunschten Netzspannungswert zeigt. Dabei sollte man 
darauf achten, daS die Deckplatte auch richtig eingerastet 
ist. Die Verwendung geflickter Sicherungen Oder das Kurz- 
schlieSen des Sicherungshalters ist unzulassig. Dadurch 
entstehende Schaden fallen nicht unter die Garantieleistun- 
gen. 




Sicherungstype: Gr6Se5x20mm; 250 V~, C; 
lEC 127, Bl. Ill; DIN 41 662 (evtI. DIN 41 571, Bl. 3). 
Abschaltung: trage (T). 



Netzspannung 

110V~±10%: 

125V~±10%: 

220V~±10%: 

240V~±10%: 



Sich.-Nennstrom 
T0,63 A 
T0,63 A 
T 0,31 5 A 
T 0,31 5 A 
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Art der Signalspannung 

Mit dem HM806 konnen praktisch alle sich periodisch wie- 
derholende Signalarten oszilloskopiert warden, deren Fre- 
quenzspektrum unter 80 MHz liegt. Die Darstellung einfa- 
cher elektrischer Vorgange, wie sinusformige HF- und NF- 
Signale Oder netzfrequente Brummspannungen, ist in jeder 
Hinsicht problemlos. Bei der Aufzeichnung rechteck- Oder 
impulsartiger Signalspannungen ist zu beachten, daB auch 
deren Oberwellenanteile uhenragen werden mussen. Die 
Folgefrequenz des Signals muB deshalb wesentlich kleiner 
sein als die obere Grenzfrequenz des Vertikalverstarkers. 
Fine genauere Auswertung solcher Signale mit dem 
HM806 ist deshalb nur bis ca. 8 MHz Folgefrequenz mog- 
lich. Schwieriger ist das Oszilloskopieren von Signalgemi- 
schen, besonders dann, wenn darin keine mit der Folgefre- 
quenz standig wiederkehrende hoheren Pegelwerte enthal- 
ten sind, auf die getriggert werden kann. Dies ist z.B. bei 
Burst-Signalen der Fall. Um auch dann ein gut getriggertes 
Bild zu erhalten, ist u.U. dieZuhilfenahme desZeit-Feinstel- 
lers und/oder der HOLD-OFF-Zeit-Einstellung erforderlich. 
Video-Signale sind mit Hilfe des aktiven TV-Sync.-Separa- 
tors (TV SEP.-Schalter) leicht triggerbar. 

Fur den wahlweisen Betrieb als Gleich- Oder Wechselspan- 
nungsverstarker hat der Vertikalverstarker-Eingang einen 
DC/AC-Schalter (DC = direct current; AC = alternating cur- 
rent). Mit Gleichstromkopplung DC sollte nur bei vorge- 
schaltetem Tastteiler oder bei sehr niedrigen Frequenzen 
gearbeitet werden, Oder wenn die Erfassung des Gleich- 
spannungsanteils der Signalspannung unbedingt erforder- 
lich ist. 

Bei der Aufzeichnung sehr niederfrequenter Impulse kon- 
nen bei AC-Wechselstromkopplung des Vertikalverstarkers 
stdrende Dachschragen auftreten (AC-Grenzfrequenz ca. 
3,5 Hz fur -3dB). In diesem Falle ist, wenn die Signalspan- 
nung nicht mit einem hohen Gleichspannungspegel uberla- 
gert ist, die DC-Kopplung vorzuziehen, Andernfalls muB vor 
den Eingang des auf DC-Kopplung geschalteten MeBver- 
starkers ein entsprechend groBer Kondensator geschaltet 
werden. Dieser muB eine genugend groBe Spannungsfe- 
stigkeit besitzen. DC-Kopplung ist auch fur die Darstellung 
von Logik- und Impuls-Signalen zu empfehlen, besonders 
dann, wenn sich dabei das Tastverhaltnis standig andert. 
Andernfalls wird sich das Bild bei jeder Anderung auf- oder 
abwarts bewegen. Reine Gleichspannungen konnen nur 
mit DC-Kopplung gemessen werden. 

GroHe der Signalspannung 

In der allgemeinen Elektrotechnik bezieht man sich bei 
Wechselspannungsangaben in der Regel auf den Effektiv- 
wert. Fur SignalgroBen und Spannungsbezeichnungen in 
der Oszilloskopie wird jedoch der Vgs-Wert (Volt-Spitze- 
Spitze) verwendet. Letzterer entspricht den wirklichen 
Potentialverhaltnissen zwischen dem positivsten und nega- 
tivsten Punkt einer Spannung. 



Will man eine auf dem Oszilloskopschirm aufgezeichnete 
sinusformige GroBe auf ihren Effektivwert umrechnen, 
muB der sich in Vgg ergebende Wert durch 2 x = 2,83 
dividiert werden. Umgekehrt ist zu beachten, daB in Vgff 
angegebene sinusformige Spannungen den 2,83fachen 
Potentialunterschied in Vgg haben. Die Beziehungen der 
verschiedenen SpannungsgroBen sind aus der nachfolgen- 
den Abbildung ersichtiich. 




Spannungswerte an einer Sinuskurve 

Veff = Effektivwert; Vj = einfacher Spitzenwert; 

Vgs = Spitze-Spitze-Wert; Vmom = Momentanwert 

Die minimal erforderliche Signalspannungen an den Y-Ein- 
gangen von CH I und CH II fur ein 1 cm hohes Bild betragt ca. 
1 mVss, wenn der Feinstell-Knopf am auf 5 mV/cm einge- 
stellten Eingangsteilerschalter bis zum Anschlag nach 
rechts gedreht und gezogen ist. Es konnen jedoch auch 
noch kleinere Signale dargestellt werden. Die Ablenkkoeffi- 
zienten am Eingangsteiler sind in mVgg/cm oder Vgg/cm 
angegeben. Die GroBe der angelegten Spannung ermit- 
telt man durch Multiplikation des eingestellten Ablenk- 
koeffizienten mit der abgeiesenen vertikalen Bildhohe 
in cm. Wird mitTastteiler 10:1 gearbeitet, ist nochmals mit 
10 zu multipilizieren. Fur Amplitudenmessungen muR 
der Feinsteller am Eingangsteiierschalter in seiner cali- 
brierten Stellung CAL. stehen (Pfeil waagerecht nach 
rechts zeigend). Wird der Feinstellknopf nach links gedreht, 
verringert sich die Empfindlichkeit in jeder Teilerschalter- 
stellung mindestens um den Faktor2,5. So kann jeder Zwi- 
schenwert innerhalb der 1-2-5 Abstufung eingestellt wer- 
den. Bei direktem AnschluB an die Eingange CH l/CH II sind 
Signale bis lOOVgs darstellbar (Teilerschalter auf 5V/cm, 
Feinsteller auf Linksanschlag). 

Wird der Feinstellknopf gezogen (MAG x5), erhoht sich die 
Empfindlichkeit in jeder Teilerschalterstellung um den Fak- 
tor5. lnderTeilerschalterstellung5mV/cm und bei Rechts- 
anschlag des Feinstellknopfes erhalt man dann einen 
Ablenkkoeffizienten von 1 mV/cm. Diese Y-Dehnung mit- 
tels des gezogenen Feinstellknopfes ist nur in der Stellung 
5 mV/cm sinnvoll (vermehrtes Verstarkerrauschen, redu- 
zierte Bandbreite, erschwerte Triggerung). 

Der Ablenkkoeffizient von CH III betragt bei Rechtsanschlag 
des Feinstellknopfes VAR. CH III (kalibriert) 50mVss/cm, bei 
Linksanschlag (unkalibriert) mindestens 250mVss/cm. 
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1st dem Mefisigna! eine Gleichspannung uberlagert, 
darf der Gesamtwert (Gleichspannung + einfacher 
Spitzenwert der Wechselspannung) des Signals am Y- 
Eingang ±400 V nicht iiberschreiten (siehe Abbildung). 
Der gleiche Grenzwert gilt auch fur normaleTastteiler 10: 1 , 
durch deren Teilung jedoch Signalspannungen bis ca. 1 000 
Vgs auswertbar sind (Stellung 5V/cm, Feinsteller auf Links- 
anschlag). Mit Spezialtastteiler 100:1 (z.B. HZ53) kbnnen 
Spannungen bis ca. 3000 Vgs gemessen werden. Allerdings 
verringert sich dieser Wert bei hoheren Frequenzen (siehe 
technische Daten FIZ53). Mit einem normalen Tastteiler 
10:1 riskiert man bei so hohen Spannungen, dalJ der den 
Teiler-Langswiderstand uberbrGckende C-Trimmer durch- 
schlagt, wodurch der Y-Eingang des Oszilloskops bescha- 
digt werden kann. Soli jedoch z.B. nur die Restwelligkeit 
einer Fiochspannung oszilloskopiert werden, genGgt auch 
der 10: 1 -Tastteiler. Diesem ist dann noch ein entsprechend 
hochspannungsfester Kondensator (etwa 22-68 nF) vorzu- 
schalten. 

Es wird ausdrGcklich darauf hingewiesen, dalS die Oszillo- 
skop-Eingangskopplung unbedingt auf DC zu schalten ist, 
wenn Tastteiler an hohere Spannungen als 400 V gelegt 
werden (siehe „Anlegen der Signalspannung", Seite M 5). 



Spannung 




Gesamtwert der Eingangsspannung 

Die gestrichelte Kurve zeigt eine Wechselspannung, die um 0 Volt schwankt. 
Ist diese Spannung einer Gleichspannung uberlagert (DC), so ergibt 
die Addition der positiven Spitze zur Gleichspannung die maximal 
auftretende Spannung (DC + AC Spitze). 



Mit der auf GD geschalteten Eingangskopplung und dem Y- 
POS.-Einsteller kann vor der Messung eine horizontale 
Rasterlinie als ReferenzUnie fur Massepotential einge- 
stellt werden. Sie kann unterhalb, auf oder oberhalb der 
horizontalen Mittellinie liegen, je nachdem, ob positive und/ 
Oder negative Abweichungen vom Massepotential zahlen- 
mafJig erfaSt werden sollen. Gewisse umschaltbare Tast- 
teiler 10:1/1:1 haben ebenfalls eine eingebaute Referenz- 
Schalterstellung. 



Zeitwerte der Signalspannung 

In der Regel sind alle aufzuzeichnenden Signale sich perio- 
disch wiederholende Vorgange, auch Perioden genannt. 
Die Zahl der Perioden pro Sekunde ist die Folgefrequenz. 
Abhangig von der Zeitbasis-Einstellung des TIME/DIV.- 



Schalters konnen eine oder mehrere Signalperioden oder 
auch nur ein Teil einer Periode dargestellt werden. Die Zeit- 
koeffizienten sind am TIME/DIV.-Schalter in s/cm, ms/cm 
und ns/cm angegeben. Die Skala ist dementsprechend in 
drei Felder aufgeteilt. Die Dauer einer Signalperiodebzw. 
eines Teils davon ermitteit man durch Multiplikation 
des betreffenden Zeitabschnitts (Horizontalabstand in 
cm) mit dem am TIME/DIV.-Sc/ia/fer eingesteiiten Zeit- 
koeffizienten. Dabei muli der mit einer roten Pfeii- 
Knopfkappe gekennzeichnete Zeit-Feineinsteller in sei- 
ner calibrierten Steliung CAL. stehen (Pfeil waagerecht 
nach rechts zeigend). 

Ist der zu messende Zeitabschnitt im Verhaltnis zur vollen 
Signalperiode relativ klein, sollte man mit gedehntem Zeit- 
mafSstab (X-MAG. xIO) arbeiten. Die ermittelten Zeitwerte 
sind dann durch 1 0 zu dividieren. Sehr kleine Ausschnitte an 
beliebigen Stellen des Signals sind jedoch genauer mit Hilfe 
der Ablenkverzbgerung mefSbar. Mit dieser konnen - stark 
gedehnt - auch Zeiten von weniger als 1 % der vollen 
Periodendauer dargestellt werden. Der kleinste noch melS- 
bare Zeitabschnitt ist im wesentlichen von der verfugbaren 
Flelligkeit der Bildrbhre abhangig. Die Grenze liegt etwa bei 
einer lOOOfachen Dehnung. Dies setzt jedoch immervor- 
aus, dais der am TIME/DIV.-Schalter eingestellte Zeitkoeffi- 
zient fur die Grundperiode gleich oder grofSer B^is/cm ist 
(bei eingeschalteter Dehnung x1 0), da andernfalls die kGrze- 
ste einstellbare Ablenkzeit die gr6E>tm6gliche Dehnung 
bestimmt. 

Bestimmendfurdas Impulsverhalten einer Signalspannung 
sind die Anstiegszeiten der in ihr enthaltenen Spannungs- 
sprGnge. Damit Einschwingvorgange, eventuelle Dach- 
schragen und Bandbreitegrenzen die MelSgenauigkeit 
weniger beeinflussen, miUt man Anstiegszeiten generell 
zwischen 10 % und 90 % der vertikalen Impulshohe. FGr5 
cm hohe und symmetrisch zur Mittellinie eingestellte 
Signalamplituden hat das Bildschirm-Innenraster zwei 
punktierte horizontale Hilfsiinien in ±2,5 cm Mittenab- 
stand. 

Der horizontale Zeitabstand in cm zwischen den beiden 
Punkten, an denen die Strahliinie oben und unten die 
horizontaien Rasterlinien mit ±2 cm Mittenabstand 
und 2 mm-Unterteiiung kreuzt, ist dann die zu ermit- 
teinde Anstiegszeit. Abfalizeiten werden sinngemaS 
genauso gemessen. 

Die optimale vertikale Bildlage und der MelSbereich fur die 
Anstiegszeit sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 




100 % 

90% 



10 % 

0 
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Bei einem am TIME/DIV.-Schalter eingestellten Zeitkoeffi- 
zienten von 0,05 jxs/cm und gedrOckter Dehnungstaste x1 0 
ergabe das Bildbeispiel eine gemessene Gesamtanstiegs- 
zeit von 

tges = 1 ,6cm • 0,05ixs/cm : 10 = 8 ns 

Bei sehr kurzen Zeiten ist die Anstiegszeit des Oszilloskop- 
Vertikalverstarkers und des evti. benutzten Tastteilers geo- 
metrisch vom gemessenen Zeitwert abzuziehen. Die 
Anstiegszeit des Signals ist dann 




Dabei ist tges die gemessene Gesamtanstiegszeit, tos^ die 
vom Oszilloskop (beim HM806 ca. 4,4 ns) und t, die des 
Tastteilers, z.B. = 2 ns. Ist tges grower als 34ns, dann kann 
die Anstiegszeit des Vertikalverstarkers vernachlassigt 
werden (Fehler <1 %). 



Obiges Bildbeispiel ergibt damit eine Signal-Anstiegszeit 
von 



'8^ - 4,42 - 22 = 6 , 4 ns 



Die Messung der Anstiegs- oder Abfallzeit ist naturlich nicht 
auf die oben im Bild gezeigte Bild-Einstellung begrenzt. Sie 
ist so nur besonders einfach. Prinzipiell kann in jeder Bild- 
lage und bei beliebiger Signalamplitude gemessen werden. 
Wichtig ist nur, dafS die interessierende Signalflanke in vol- 
ler Lange bei nicht zu grofSer Steilheit sichtbar ist und daU 
der Horizontalabstand bei 10% und 90% der Amplitude 
gemessen wird. Zeigt die Flanke Vor- oder Uberschwingen, 
sollte man die 100% nicht auf die Spitzenwerte beziehen, 
sondern auf die mittleren Dachhohen. Ebenso werden Ein- 
bruche oder Spitzen (glitches) neben der Flanke nicht 
berucksichtigt. Bei sehr starken Einschwingverzerrungen 
verliert die Anstiegs- oder Abfallzeitmessung alierdings 
ihren Sinn. EGr Verstarker mit annahernd konstanter Grup- 
penlaufzeit (also gutem Impulsverhalten) gilt folgende Zah- 
lenwert-Gleichung zwischen Anstiegszeit ta (in ns) und 
Bandbreite B (in MHz) . 



ta 



Aniegen der Signalspannung 

Vorsicht beim Aniegen unbekannter Signale an den 
Vertikaleingang! Ohne vorgeschalteten Tastteiler sollte 
der Schalter fur die Signalkopplung zunachst immer auf AC 
und der Eingangsteilerschalter auf 5 V/cm stehen. Ist die 
Strahllinie nach dem Aniegen der Signalspannung plotzlich 
nicht mehr sichtbar, kann es sein, daU die Signalamplitude 
viel zu groR> ist und den Vertikalverstarker total Gbersteuert 
(siehe unter: „Y-Uberbereichsanzeige"). Der Eingangstei- 
lerschalter mu(S dann nach links zurGckgedreht werden, bis 



die vertikale Auslenkung nur noch 3-8 cm hoch ist. Bei mehr 
als 40 Vss groSer Signalamplitude ist unbedingt ein Tasttei- 
ler vorzuschalten. Verdunkelt sich die Strahllinie beim Anie- 
gen des Signals sehr stark, ist wahrscheinlich die Perioden- 
dauer des Medsignals wesentlich langer als der einge- 
stellte Wert am TIME/DIV.-Schalter. Letzterer ist dann auf 
einen entsprechend grolJeren Zeitkoeffizienten nach links 
zu drehen. 

Die ZufGhrung des aufzuzeichnenden Signals an den Y-Ein- 
gang des Oszilloskops ist mit einem abgeschirmten MefS- 
kabel wie z.B. FIZ32 und HZ34 direkt oder Gber einen Tast- 
teiler 10:1 geteilt moglich. Die Verwendung der MeSkabel 
an hochohmigen MelSobjekten ist jedoch nur dann empfeh- 
lenswert, wenn mit relativ niedrigen Frequenzen (bis etwa 
50 khlz) gearbeitet wird. FGr hohere Frequenzen mulS die 
MefJspannungsquelle niederohmig, d.h. an den Kabel-Wel- 
lenwiderstand (in der Regel 50Q) angepaSt sein. Beson- 
ders bei der Gbertragung von Rechteck- und Impulssigna- 
len ist das Kabel unmittelbar am Y-Eingang des Oszillo- 
skops mit einem Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwi- 
derstand abzuschlieUen. Bei Benutzung eines 50Q-Kabels 
wie z.B. FIZ34 ist hierfGr von FIAMEG der 50Q-Durchgangs- 
abschlulS HZ22 erhaltlich. Vor allem bei der Gbertragung 
von Rechtecksignalen mit kurzer Anstiegszeit werden ohne 
AbschlufS an den Flanken und Dachern storende Ein- 
schwingverzerrungen sichtbar. Manchmal empfiehit sich 
die Verwendung eines AbschlulSwiderstandes auch bei 
Sinussignalen. Gewisse Verstarker, Generatoren oder ihre 
Abschwacher halten die Nenn-Ausgangsspannung nur 
dann frequenzunabhangig ein, wenn ihr AnschlulSkabel mit 
dem vorgeschriebenen Widerstand abgeschlossen ist. 
Dabei ist zu beachten, dalS man den AbschlufSwiderstand 
FIZ22 nur mit max. 2 Watt belasten darf. Diese Leistung 
wird mit 10 Veff oder - bei Sinussignal - mit 28,3 
erreicht. 

Wird ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet, ist kein 
AbschluU erforderlich. In diesem Fall ist das AnschluUkabel 
direkt an den hochohmigen Eingang des Oszilloskops ange- 
paUt. Mit Tastteiler werden auch hochohmige Spannungs- 
quellen nur geringfGgig belastet (ca. 10MQ II 16 pF bzw. 
100MQ II 7pF bei FIZ53). Deshalb sollte, wenn der durch 
den Tastteiler auftretende Spannungsverlust durch eine 
hohere Empfindlichkeitseinstellung wieder ausgeglichen 
werden kann, nie ohne diesen gearbeitet werden. AufJer- 
dem stellt die Langsimpedanz des Teilers auch einen 
gewissen Schutz fGr den Eingang des Vertikalverstarkers 
dar. infolgedergetrennten Fertigung sindalle Tastteiler nur 
vorabgeglichen; daher mulJ ein genauer Abgleich am Oszil- 
loskop vorgenommen werden (siehe „Tastkopf-Abgleich", 
Seite M 7). 

Standard-Tastteiler am Oszilloskop verringern mehr oder 
weniger dessen Bandbreite und erhohen die Anstiegszeit. 
In alien Fallen, bei denen die Oszilloskop-Bandbreite voll 
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genutzt werden mulS (z.B. fur Impulse mit steilen Flanken), 
raten wir dringend dazu, die Modularen Tastkopfe HZ51 
(10:1), HZ52 (10:1 HF) und HZ54 (1 : 1 und10:1)zu benut- 
zen (siehe OSCILLOSCOPE-ZubehdrZI). Das erspart u.U. 
die Anschaffung eines Oszilloskops mit grbU.erer Band- 
breite und hat den Vorteil, dalS defekte Einzelteile bei 
FIAMEG bestellt und selbst ausgewechselt werden kon- 
nen. Die genannten Tastkopfe haben zusatzlich zur nieder- 
frequenten Kompensationseinstellung einen HF-Abgleich. 
Damit ist mit Flilfe des auf 1 MFIz umgeschalteten, im 
FIM806 eingebauten Calibrators eine Gruppenlaufzeitkor- 
rektur an der oberen Grenzfrequenz des Oszilloskops mog- 
lich. Tatsachlich werden mit diesen Tastkopf-Typen Band- 
breite und Anstiegszeit des FIM806 kaum merklich gean- 
dert und die Kurvenform-Wiedergabetreue u.U. sogar noch 
verbessert, well eine Anpassung an die individuelle Recht- 
eckwiedergabe des Oszilloskops moglich ist. 

Wenn ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet wird, 
mud bei Spannungen iiber 400 V immer DC-Eingangs- 
kopplung benutzt werden. Bei AC-Kopplung tieffrequen- 
ter Signale ist die Teilung nicht mehr frequenzunabhangig, 
Impulse konnen Dachschrage zeigen, Gleichspannungen 
werden unterdruckt - belasten aber den betreffenden 
Oszilloskop-Eingangskopplungskondensator. Dessen Span- 
nungsfestigkeit ist max. 400 V (DC + Spitze AC). Ganz 
besonders wichtig ist deshalb die DC-Eingangskopplung 
bei einem Tastteiler 100:1, der meist eine zulassige Span- 
nungsfestigkeit von max. 1 200 V (DC + Spitze AC) hat. Zur 
Unterdruckung storender Gleichspannung darf aber ein 
/fondensafor entsprechender Kapazitat und Spannungsfe- 
stigkeit vor den Tastteilereingang geschaltet werden 
(z.B. zur Brummspannungsmessung). 

Bei alien Tastteilern ist die zulassige Eingangswechsel- 
spannung oberhalb von 20 kFIz frequenzabhangig begrenzt. 
Deshalb mulS die „ Derating Curve" des betreffenden Tast- 
teilertyps beachtet werden. 

Wichtig fur die Aufzeichnung kleiner Signalspannungen ist 
die Wahl des Massepunktes am Prufobjekt. Er soil mog- 
lichst immer nahe dem MelSpunkt liegen. Andernfalls kbn- 
nen evti. vorhandene Strbme durch Masseleitungen oder 
Chassisteile das MeSergebnis stark verfalschen. Beson- 
ders kritisch sind auch die Massekabel von Tastteilern. Sie 
sollen so kurz und dick wie moglich sein. Beim AnschluS 
des Tastteiler-Kopfes an eine BNC-Buchse sollte ein BNC- 
Adapter benutzt werden, der oft als Tastteiler-Zubehor mit- 
geliefert wird. Damit werden Masse- und Anpassungspro- 
bleme eleminiert. 

Das Auftreten merklicher Brumm- oder Storspannungen im 
MefSkreis (speziell bei einem kleinen Ablenkkoeffizienten) 
wird moglicherweise durch Mehrfach-Erdung verursacht, 
weil dadurch Ausgleichstrbme in den Abschirmungen der 
Medkabel flieR.en konnen (Spannungsabfall zwischen den 
Schutzleiterverbindungen, verursacht von angeschlosse- 
nen fremden Netzgeraten, z.B. Signalgeneratoren mit Stbr- 
schutzkondensatoren). 



Bedienung 

Zur besseren Verfolgung der Bedienungshinweise ist das 
am Ende der Anieitung befindliche Frontbild herausklapp- 
bar, so daS es immer neben dem Anieitungstext liegen 
kann. 

Die Frontplatte ist, wie bei alien FIAMEG-Oszilloskopen 
ubiich, entsprechend den verschiedenen Funktionen in Fel- 
der aufgeteilt. 

Direkt unter der Strahirbhre befinden sich (von links nach 
rechts) die Einstellelemente fur Flelligkeit (INTENS.), (INT. 
B = Flelligkeit Zeitbasis B), Scharfe (FOCUS) und Strahldre- 
hung (TR = trace rotation). Es folgen der Rasterbeleuch- 
tungsschalter (ILLUM. = illumination) und der Calibrator 
(CAL 0,2Vss u. 2V3s) mit Frequenzwahlschalter (1kHz oder 
1MHz). Daneben befinden sich - optisch abgegrenzt - die 
Strahidehnungstaste (X MAG. xIO = 1 0 fache X-Dehnung), 
sowie die horizontale Strahiverschiebung (X POS. = X Posi- 
tion). 

Oben rechts neben dem Bildschirm befindet sich die Netz- 
taste (POWER) mit Symbolen fur die Ein- (on) und Aus-Stel- 
iung (off). Weiter sind hier die Einstellelemente fur die Zeit- 
basen A (TIME/ DIV.) und B (DEL TB), Triggerung fur die 
Zeitbasen (LEVEL A und B) mit zugeordneten Triggerflan- 
kenwahl-Schaltern (SLOPE +/—) und dem Ablenkverzoge- 
rungs-Einsteller (DEL. POS.) fur Zeitbasis B. Die Zeitbasis- 
wahischalter-Taste A/B (ungedruckt A, gedruckt B) und die 
zugeordnete Taste zur alternierenden Darstellung beider 
Zeitbasen (ALT.), befinden sich oben links neben dem Zeit- 
basis-Schalter. Ebenso die Taste X-Y (gedruckt = X-Y 
Betrieb). Fur alternierende Triggerung bei alternierender 
Darstellung der Y-Eingange CH I und CH II dient die Taste 
ALT., die optisch dem Triggerkopplungs-Schalter (TRIG.) 
mit den Schaltstellungen AC, DC, HF, LF, ~ und der Trig- 
geranzeige LED oberhalb TRIG, zugeordnet ist. Zur exter- 
nen Triggerung ist die Taste EXT. zu betatigen und das T rig- 
gersignal an die BNC-Buchse TRIG. INP. anzulegen. Fur die 
Videosignaltriggerung steht der Schalter TV SEP. zur Verfu- 
gung. Mit HOLD OFF kann die Wartezeit verlangert wer- 
den, bevor ein Triggerimpuls wirksam werden kann. 
SINGLE und RESET Taste (mit zugeordneter LED) ermbgli- 
chen einmalige Ablenkvorgange. 

Unten rechts neben dem Bildschirm im Y-Feld befinden 
sich die Vertikalverstarkereingange der Kanale 1,11 und III 
(VERT. INP. 1,11 und III) mitden zugehorigen Eingangskopp- 
lungs-Schaltern (GD, AC, DC), den Teilerschaltern CH I und 
CH II, sowie der Verstarkungseinsteller fur Kanal 111 ( VAR. 
CH III). Mit den Einstellern Y-POS. I, II und III ist die vertikale 
Strahiposftion fur jeden Kanal einstellbar. Mit dem Strahl- 
trennungs-Einsteller (TRACE SEP.) werden im alternieren- 
den Betrieb der Zeitbasen A und B die Strahipositionen 
getrennt. Die 5 Drucktasten im Y-Feld sind fur die Betriebs- 
artumschaltung der Vertikalverstarker und werden im 
Abschnitt „Betriebsarten der Vertikalverstarker" beschrie- 
ben. 
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Alle Details sind so ausgelegt, dafS auch bei Fehlbedienung 
kein grofJerer Schaden entstehen kann. Die Drucktasten 
besitzen im wesentlichen nur Nebenfunktionen. Man sollte 
daher bei Beginn der Arbeiten darauf achten, daft keine der 
Tasten eingedruckt ist. Die Anwendung richtet sich nach 
dem jeweiligen Bedarfsfall. 

Der HM806 erfafSt alle Signale von Gleichspannung bis zu 
einer Frequenz von mindestens 80 MHz (-3dB). Bei sinus- 
fdrmigen Vorgangen liegt die obere Grenze sogar bei 100 
MHz. Allerdings ist in diesem Frequenzbereich die vertikale 
Aussteuerung auf ca. 4-5 cm begrenzt. Die zeitliche Auflo- 
sung ist unproblematisch. Beispielsweise wird bei ca. 100 
MHz und der kurzesten einstellbaren Ablenkzeit (5 ns/cm) 
alle 2 cm ein Kurvenzug geschrieben. 

Es ist jedoch zu berucksichtigen, daft sich in vertikaler Rich- 
tung ab ca. 33 MHz der MefSfehler mit steigender Frequenz 
standig vergrdfSert. Dies ist durch den Verstarkungsabfall 
des MelSverstarkers bedingt. Bei 50 MHz betragt der Abfall 
etwa 10%. Man muB daher bei dieser Frequenz zum 
gemessenen Spannungswert ca. 1 1 % addieren. Da jedoch 
die Bandbreiten der Vertikalverstarker differieren (norma- 
lerweise zwischen 85 und 90 MHz), sind die MeBwerte in 
den oberen Grenzbereichen nicht so exakt definierbar. 
Hinzu kommt, daU - wie bereits erwahnt - oberhalb 80 
MHz mit steigender Frequenz auch die Aussteuerbarkeit 
der Y-Endstufe stetig abnimmt. Der Vertikalverstarker ist so 
ausgelegt, dafS die UbertragungsgGte nicht durch eigenes 
Uberschwingen beeinfluRt wird. 

Inbetriebnahme und Voreinstellungen 

Vor der ersten Inbetriebnahme muR die am Netzspan- 
nungswahier des HM806 eingesteilte Spannung mit 
der vorliegenden Netzspannung verglichen werden! 
(Einsteilung siehe Seite M2). 

Es wird empfohien, bei Beginn der Arbeiten keine der 
Tasten zu drucken und die Bedienungsknopfe mit Pfei- 
len in ihre kalibrierte Steiiung CAL einzurasten. Dies 
gilt auch fur die mit Strich Oder Punkt versehenen 
Bedienelemente. Alle anderen mit Strich markierten 
Knopfkappen soliten senkrecht nach oben zeigen. Die 
senkrecht zu betatigenden Schaiter soliten sich in der 
obersten Steiiung und die waagerecht zu schaltenden 
in der iinken Steiiung befinden. 

Mit der roten Netztaste POWER wird das Gerat in Betrieb 
gesetzt. Die leuchtende LED zeigt den Betriebszustand an. 
Wird nach 10 Sekunden Anheizzeit kein Strahl sichtbar, ist 
moglicherweise der INTENS.-Einsteller nicht genugend 
aufgedreht, oder der Zeitbasis-Generator wird nicht ausge- 
lost. AuUerdem kbnnen auch die POS.-Einsteller verstellt 
sein. Es ist dann nochmals zu kontrollieren, ob entspre- 
chend den Hinweisen alle Kndpfe und Tasten in den richti- 
gen Positionen stehen. Dabei ist besondersauf den LEVEL 
A-Knopf zu achten. Ohne angelegte MeBspannung wird die 



Zeitlinie nur dann sichtbar, wenn sich dieser Knopf gerastet 
in der AT-Stellung (Automatische Triggerung) befindet. 
Erscheint nur ein Punkt (Vorsicht, Einbrenngefahrl), ist 
wahrscheinlich die Taste X-Y gedrOckt. Sie ist dann auszu- 
losen. Ist die Zeitlinie sichtbar, wird am INTENS.-Knopf 
eine mittlere Helligkeit und am Knopf FOCUS die maximale 
Scharfe eingestellt. Dabei sollte sich der Eingangskopp- 
lung-Schiebeschalter GD-AC-DC (CH.I) in Steiiung GD 
(ground = Masse) befinden. Der Eingang des Vertikalver- 
starkers ist dann kurzgeschlossen. Damit ist sichergestellt, 
daU keine Stdrspannungen von auSen die Fokussierung 
beeinflussen konnen. Eventuell am Y-Eingang aniiegende 
Signalspannungen werden in Steiiung GD nicht kurzge- 
schlossen. 

Zur Schonung der Strahirdhre sollte immer nur mit jener 
Helligkeit gearbeitet werden, die MefSaufgabe und Umge- 
bungsbeleuchtung gerade erfordern. Besondere Vorsicht 
ist bei stehendem punktformigen Strahl geboten. Zu 
hell eingestellt, kann dieser die Leuchtschicht der Rbhre 
beschadigen. Ferner schadet es der Kathode der Strahi- 
rdhre, wenn das Oszilloskop oft kurz hintereinander aus- 
und eingeschaltet wird. 

Strahidrehung TR 

Trotz Mumetall-Abschirmung der Strahirdhre lessen 
sich erdmagnetische Einwirkungen auf die horizontaie 
Strahilage nicht ganz vermeiden. Das ist abhangig von 
der Aufstellrichtung des Oszilloskops am Arbeitsplatz. 
Dann veriauft die horizontaie Strahllinie in Schirmmitte 
nicht exakt parallel zu den Rasterlinien. Die Korrektur 
weniger Winkelgrade ist an einem Potentiometer hin- 
ter der mit TR bezeichneten Offnung mit einem kieinen 
Schraubenzieher mdgiich. 



Tastkopf-Abgleich und Anwendung 

Damit der verwendete Tastteiler die Form des Signals 
unverfalscht wiedergibt, muU er genau an die Eingangsim- 
pedanz des Vertikalverstarkers angepaBt werden. Ein im 
HM 806 eingebauter umschaltbarer Generator liefert hierzu 
ein Rechtecksignal mit sehr kurzer Anstiegszeit (<5ns) und 
der Frequenz 1 kHz oder 1 MHz, die durch Tastendruck 
gewahit werden kann. Das Rechtecksignal kann den beiden 
konzentrischen Buchsen unterhalb des Bildschirms ent- 
nommen werden. Eine Buchse liefert 0.2 Vgg ±1 %furTast- 
teiler 10: 1 , die andere 2Vss ±1 % fur Tastteiler 100: 1 . 
Diese Spannungen entsprechen jeweils der Bildschirmam- 
plitude von 4cm Hdhe, wenn der Eingangsteilerschalter 
des HM806 auf den Ablenkkoeffizienten 5mV/cm einge- 
stellt ist. Der Innendurchmesser der Buchsen ist 4,9mm 
und entspricht direkt dem (an Masse liegenden) AufSen- 
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durchmesser des Abschirmrohres von modernen Modula- 
ren Tastkopfen und Tastkopfen der Ser/e F (international 
vereinheitlicht). Nur hierdurch ist eine extrem kurze Masse- 
verbindung moglich, die fur hohe Signalfrequenzen und 
eine unverfalschte Kurvenform-Wiedergabe von nicht- 
sinusformigen Signalen Voraussetzung ist. 



Abgleich 1 kHz 

Dieser C-Trimmerabgleich kompensiert die kapazitive Bela- 
stung des Oszilloskop-Eingangs (ca. 22 pF beim HM806). 
Durch den Abgleich bekommt die kapazitive Teilung das- 
selbe Teilerverhaltnis wie der ohmsche Spannungsteiler. 
Dann ergibt sich bei hohen und niedrigen Frequenzen die- 
selbe Spannungsteilung wie fur Gleichspannung. (FurTast- 
kdpfe 1 :1 oderauf 1 :1 unngeschaltete Tastkopfe ist dieser 
Abgleich weder ndtig noch moglich.) Voraussetzung fur den 
Abgleich ist die Parallelitat der Strahllinie mit den horizonta- 
len Rasterlinien (siehe „Strahidrehung TR"). 



Tastteiler (Typ FIZ51, 52, 53, 54 Oder auch FIZ36) an den 
CH.I-Eingang anschlieBen, keine Taste drOcken und keinen 
Knopf Ziehen, Eingangskopplung auf DC stellen, Eingangs- 
teiler auf 5mV/cm und TIME/DIV.-Schalter (Zeitbasis A) 
auf 0.2ms/cm schalten (beide Feinregler in Calibrations- 
stellung CAL), Tastkopf (ohne Federhaken) in die entspre- 
chende CAL.-Buchse einstecken (Teiler 10:1 in Buchse 
0.2V, 100:1 in Buchse 2V). 



1kHz 
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Auf dem Bildschirm sind 2 Wellenzuge zu sehen. Nun ist 
der Kompensationstrimmer abzugleichen. Er befindet sich 
im allgemeinen im Tastkopf selbst. Beim 100:1 Tastteiler 
HZ53 befindet er sich im Kastchen am BNC-Stecker. Mit 
dem beigegebenen Isolierschraubenzieher ist derTrimmer 
abzugleichen, bis die oberen Dacher des Rechtecksignals 
exakt parallel zu den horizontalen Rasterlinien stehen (siehe 
Bild 1 khlz). Dann sollte die Signalhohe 4cm ± 1,2mm (= 
3%) sein. Die Signalflanken sind in dieser Einstellung 
unsichtbar. 



breite im Tastteilerbetrieb, sondern auch eine weitgehend 
konstanteGruppenlaufzeitam Bereichsende. Dadurchwer- 
den Einschwingverzerrungen (wie Uberschwingen, Abrun- 
dung, Nachschwingen, Ldcher oder Flocker im Dach) in der 
Nahe der Anstiegsflanke auf ein Minimum begrenzt. Die 
Bandbreite des FIM806 wird also bei Benutzung der Tast- 
kopfe HZ51 , 52 und 54 ohne Inkaufnahme von Kurvenform- 
verzerrungen voll genutzt. Voraussetzung fur diesen FIF- 
Abgleich ist ein Rechteckgenerator mit kleiner Anstiegszeit 
(typisch 4ns) und niederohmigen Ausgang (ca. 50Q), der 
mit einer Frequenz von 1 MHz ebenfalls eine Spannung von 
0,2V bzw. 2V abgibt. Der Kalibratorausgang des HM806 
erfullt diese Bedingungen, wenn die Taste 1 MHz gedruckt 
ist. 

Tastkopfe des Typs HZ51 , 52 Oder 54 an den CH.I-Eingang 
anschlieBen, nur Kalibrator-Taste 1 MHz drucken und kei- 
nen Knopf ziehen, Eingangskopplung auf DC, Eingangstei- 
ler auf 5mV/cm und TIME/DIV.-Schalter auf 0.1[xs/cm 
stellen (beide Feinregler in Caiibrationsstellung CAL). Tast- 
kopf in Buchse 0.2 V einstecken. Auf dem Bildschirm ist ein 
Wellenzug zu sehen, dessen Rechteckflanken jetzt auch 
sichtbar sind. Nun wird der HF-Abgleich durchgefuhrt. 
Dabei sollte man die Anstiegsflanke und die obere linke 
Impuls-Dachecke beachten. Ist keine Offnung mit Einstell- 
moglichkeit auf der hinter dem BNC-Stecker des Tastteilers 
befindliche Isolierkappe erkennbar, so ist diese abzuneh- 
men (Kappe festhalten, Kabelzugentlastung-Uberwurfmut- 
ter abschrauben, Isolierkappe vom BNC-Stecker abziehen, 
Uberwurfmutter mit Kabel wieder anschrauben). 

Im Kastchen hinter dem BNC-Stecker sieht man bei den 
Typen HZ51 und HZ54 je eine Trimmer-Schlitzschraube, 
beim Typ HZ52 aber 3 Schlitzschrauben. Damit ist der 
obere linke Dachanfang so gerade wie moglich einzustel- 
len. Weder Uberschwingen noch Abrundung sind zulassig. 
Fur HZ51 und 54 ist das ganz einfach, beim 10:1 HF-Tast- 
kopf HZ52 mitSTrimmern etwas schwieriger. Dafur bietet 
sich hier die Moglichkeit, die Anstiegsflankensteilheit zu 
beeinflussen und Ldcher und/oder Hdcker im Impulsdach 
direkt neben der Anstiegsflanke zu begradigen. Die 
Anstiegsflanke soil so steil wie moglich, das Dach aber 
dabei so geradlinig wie moglich sein. Der HF-Abgleich wird 
dadurch erleichtert, daS die 3 Trimmer je einen definierten 
EinfluSbereich aufweisen (siehe folgende Zeichnungen). 



Abgleich 1 MHz 



Abgleichpunkte der Tastkopfe 

HZ51.HZ54 



Ein HF-Abgleich ist bei den Tastkopfen HZ51, 52 und 54 
moglich. Diese besitzen Resonanz-Entzerrungsglieder (R- 
Trimmer in Kombination mit Spulen und Kondensatoren), 
mit denen es erstmals moglich ist, den Tastkopf auf ein- 
fachste Weise im Bereich der oberen Grenzfrequenz des 
Vertikalverstarkers optimal abzugleichen. Nach diesem 
Abgleich erhalt man nicht nur die maximal mdgliche Band- 
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Alle Details sind so ausgelegt, dafS auch bei Fehibedienung 
kein groUerer Schaden entstehen kann. Die Drucktasten 
besitzen im wesentlichen nur Nebenfunktionen. Man sollte 
daher bei Beginn der Arbeiten darauf achten, daft keine der 
Tasten eingedruckt ist. Die Anwendung richtet sich nach 
denn jeweiligen Bedarfsfall. 

Der HM806 erfalSt alle Signale von Gleichspannung bis zu 
einer Frequenz von mindestens 80 MHz (-3dB). Bei sinus- 
fdrmigen Vorgangen liegt die obere Grenze sogar bei 100 
MHz. Allerdings ist in diesem Frequenzbereich die vertikale 
Aussteuerung auf ca. 4-5 cm begrenzt. Die zeitliche Auflo- 
sung ist unproblematisch. Beispielsweise wird bei ca. 100 
MHz und der kurzesten einstellbaren Ablenkzeit (5 ns/cm) 
alle 2 cm ein Kurvenzug geschrieben. 

Es ist jedoch zu berucksichtigen, daS sich in vertikaler Rich- 
tung ab ca. 33 MHz der MeBfehler mit steigender Frequenz 
standig vergrdfSert. Dies ist durch den Verstarkungsabfall 
des Meflverstarkers bedingt. Bei 50 MHz betragtder Abfall 
etwa 10%. Man muB daher bei dieser Frequenz zum 
gemessenen Spannungswert ca. 1 1 % addieren. Da jedoch 
die Bandbreiten der Vertikalverstarker differieren (norma- 
lerweise zwischen 85 und 90 MHz), sind die MeBwerte in 
den oberen Grenzbereichen nicht so exakt definierbar. 
Hinzu kommt, daft - wie bereits erwahnt - oberhalb 80 
MHz mit steigender Frequenz auch die Aussteuerbarkeit 
derY-Endstufe stetig abnimmt. DerVertikalverstarkeristso 
ausgelegt, da(S die Ubertragungsgute nicht durch eigenes 
Gberschwingen beeinfluR>t wird. 

Inbetriebnahme und Voreinstellungen 

Vor der ersten Inbetriebnahme mulS die am Netzspan- 
nungswahler des HM806 eingestellte Spannung mit 
der vorliegenden Netzspannung verglichen werden! 
(Einstellung siehe Seite M 2). 

Es wird empfohlen, bei Beginn der Arbeiten keine der 
Tasten zu drucken und die Bedienungsknopfe mit Pfei- 
ien in ihre kaiibrierte Stellung CAL einzurasten. Dies 
giit auch fur die mit Strich Oder Punkt versehenen 
Bedieneiemente. Aiie anderen mit Strich markierten 
Knopfkappen soliten senkrecht nach oben zeigen. Die 
senkrecht zu betatigenden Schalter soilten sich in der 
obersten Stellung und die waagerecht zu schaltenden 
in der iinken Stellung befinden. 

Mit der roten Netztaste POWER wird das Gerat in Betrieb 
gesetzt. Die leuchtende LED zeigt den Betriebszustand an. 
Wird nach 10 Sekunden Anheizzeit kein Strahl sichtbar, ist 
mbglicherweise der INTENS.-Einsteller nicht genugend 
aufgedreht, oder der Zeitbasis-Generator wird nicht ausge- 
Idst. AufSerdem konnen auch die POS.-Einsteller verstellt 
sein. Es ist dann nochmals zu kontrollieren, ob entspre- 
chend den Hinweisen alle Knopfe und Tasten in den richti- 
gen Positionen stehen. Dabei ist besonders auf den LEVEL 
A-Knopf zu achten. Ohne angelegte MelSspannung wird die 



Zeitlinie nur dann sichtbar, wenn sich dieser Knopf gerastet 
in der AT-Stellung (Automatische Triggerung) befindet. 
Erscheint nur ein Punkt (Vorsicht, Einbrenngefahrl), ist 
wahrscheinlich die Taste X-Y gedruckt. Sie ist dann auszu- 
Idsen. Ist die Zeitlinie sichtbar, wird am INTENS.-Knopf 
eine mittlere Helligkeit und am Knopf FOCUS die maximale 
Scharfe eingestellt. Dabei sollte sich der Eingangskopp- 
iung-Schiebeschalter GD-AC-DC (CH.I) in Stellung GD 
(ground = Masse) befinden. Der Eingang des Vertikalver- 
starkers ist dann kurzgeschlossen. Damit ist sichergestellt, 
dais keine Storspannungen von aulSen die Fokussierung 
beeinflussen konnen. Eventuell am Y-Eingang aniiegende 
Signalspannungen werden in Stellung GD nicht kurzge- 
schlossen. 

Zur Schonung der Strahirbhre sollte immer nur mit jener 
Helligkeit gearbeitet werden, die MelSaufgabe und Umge- 
bungsbeleuchtung gerade erfordern. Besondere Vorsicht 
ist bei stehendem punktformigen Strahi geboten. Zu 
hell eingestellt, kann dieser die Leuchtschicht der Rohre 
beschadigen. Ferner schadet es der Kathode der Strahi- 
rbhre, wenn das Oszilloskop oft kurz hintereinander aus- 
und eingeschaltet wird. 

Strahidrehung TR 

Trotz Mumetaii-Abschirmung der Strahirdhre iassen 
sich erdmagnetische Einwirkungen auf die horizontale 
Strahiiage nicht ganz vermeiden. Das ist abhangig von 
der Aufstellrichtung des Oszilloskops am Arbeitsplatz. 
Dann verlauft die horizontaie Strahiiinie in Schirmmitte 
nicht exakt parailel zu den Rasterlinien. Die Korrektur 
weniger Winkeigrade ist an einem Potentiometer hin- 
ter der mit TR bezeichneten Offnung mit einem kieinen 
Schraubenzieher mogiich. 



Tastkopf-Abgleich und Anwendung 

Damit der verwendete Tastteiler die Form des Signals 
unverfalscht wiedergibt, mulS er genau an die Eingangsim- 
pedanz des Vertikalverstarkers angepalSt werden. Ein im 
HM 806 eingebauter umschaltbarer Generator liefert hierzu 
ein Rechtecksignal mitsehrkurzerAnstiegszeit(<5ns) und 
der Frequenz 1 kHz oder 1 MHz, die durch Tastendruck 
gewahit werden kann. Das Rechtecksignal kann den beiden 
konzentrischen Buchsen unterhalb des Bildschirms ent- 
nommen werden. Eine Buchse liefert 0.2 V^s ±1 % furTast- 
teiler 10:1, die andere 2Vss ±1 % fur Tastteiler 100:1 . 
Diese Spannungen entsprechen jeweils der Bildschirmam- 
plitude von 4cm Hohe, wenn der Eingangsteilerschalter 
des HM806 auf den Ablenkkoeffizienten 5mV/cm einge- 
stellt ist. Der Innendurchmesser der Buchsen ist 4,9mm 
und entspricht direkt dem (an Masse liegenden) AulSen- 
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Betriebsarten der Vertikalverstarker 




T3; EinfluK auf die mittleren Frequenzen 
T4: EinfluR auf die Anstiegsflanke 
Tg! EinfiuR auf die tieferen Frequenzen 



Nach beendetem HF-Abgleich ist auch bei 1 MHz die Signal- 
hdhe am Bildschirm zu kontrollieren. Sie soil denselben 
Wert haben wie oben beim 1 kHz-Abgleich angegeben. 
Dann kann die Isolierkappe am BNC-Stecker wiederaufge- 
setzt werden. 
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Die gewunschte Betriebsart der Vertikalverstarker wird mit 
den 5 Tasten im Y-Feld gewahit. Bei Mono-Betrieb stehen 
alle heraus. Dann ist nur Kana/ /betriebsbereit. 

Bei /Wono-Betrieb mit Kana/ //ist die Taste CH I/ll -TRIG. I/ll 

zu drucken. Damit ist auch die Triggerung auf Kanal II 
umgeschaltet. Ein /Wono-Betrieb von Kanal III ist nicht 
moglich. 

Wird nur die Taste DUAL gedruckt, arbeiten Kanal I und II. 
Bei zusatzlichem Drucken von CH III kommt Kanal III hinzu. 
Bei dieser Tastenstellung erfoigt die Darstellung dreier Vor- 
gange nacheinander (alternate mode). Fur das Oszillosko- 
pieren sehr langsam verlaufender Vorgange ist diese 
Betriebsart nicht geeignet. Das Schirmbild flimmert dann zu 
stark, Oder es scheint zu springen. Druckt man noch die 
Taste ADD., werden die drei Kanale innerhalb einer Ablenk- 
periode mit einer hohen Frequenz standig umgeschaltet 
(chop mode). Auch langsam verlaufende Vorgange werden 
dann flimmerfrei aufgezeichnet. Fur Oszillogramme mit 
hoherer Folgefrequenz ist die Art der Kanalumschaltung 
weniger wichtig. 

Ist nur die Taste ADD gedruckt, werden die Signale der 
Kanale I und II addiert (I + II = Summendarstellung). Wird 
dann noch Kanal II invertiert (Taste INV. II gedruckt), ist 
auch die Darstellung der Differenz (+I-II) moglich. Bei die- 
sen beiden Betriebsarten ist die vertikale Position des 
Schirmbildes von den Y-POS.-Reglern beider Kanale abhan- 
gig. Kanal III ist nicht zuschaltbar. 

Signalspannungen zwischen zwei hochliegenden Schal- 
tungspunkten werden oft im Differenzbetrieb beider 
Kanale gemessen. Als Spannungsabfall an einem bekann- 
ten Widerstand lassen sich so auch Strbme zwischen zwei 
hochliegenden Schaltungsteilen bestimmen. Allgemein 
gilt, dafJ bei der Darstellung von Differenzsignalen die Ent- 
nahme der beiden Signalspannungen nur mit Tastteilern 
absolut gleicher Impedanz und Teilung erfolgen darf. Fur 
manche Differenzmessungen ist es vorteilhaft, die Masse- 
kabel beider Tastteiler nicht mit dem MefJobjekt zu verbin- 
den. Hierdurch konnen eventuelle Brumm- oder Gleichtakt- 
storungen verringert werden. 



Es wird darauf hingewiesen, dafJ die Reihenfolge - erst 
1 kHz-, dann 1 MHz-Abgleich - einzuhalten ist, aber nicht 
wiederholt werden mufS, und dalS die Kalibrator-Frequen- 
zen 1 kHz und 1 MHz nicht zurZeit-Eichung verwendet wer- 
den konnen. Ferner weicht das Tastverhaltnis vom Wert 
1:1 ab. Voraussetzung fur einen einfachen und exakten 
Tastteilerabgleich (oder eine Ablenkkoeffizientenkontrolle) 
sind horizontale Impulsdacher, calibrierte Impulshohe und 
Nullpotential am negativen Impulsdach. Frequenz und Tast- 
verhaltnis sind dabei nicht kritisch. 



XY-Betrieb 

Fur XY-Betrieb wird die Taste X-Y im X-Feld betatigt. 
Zusatzlich ist die Taste CH. I/ll zu drucken. Das X-Signal 
wird uberden Eingang von /fana/ /zugefuhrt. 

Eingangsteiler und Feinregler von Kanal I werden im 
XY-Betrieb fur die Amplitudeneinstellung in X-Rich- 
tung benutzt. 

Zur horizontalen Positionseinstellung ist der X-POS.-Regler 
zu benutzen. DerPositionsreglervon Kanal I ist im XY-Betrieb 
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abgeschaltet. Max, Empfindlichkeitund Eingangsimpedanz 
sind nun in beiden Ablenkrichtungen gleich. Die neben dem 
X-POS.-Knopf befindliche Taste X MAG. xIO fur die Deh- 
nung der Zeitlinie sollte dabei nicht gedruckt sein. Die 
Grenzfrequenz in X-Richtung betragt ca. 4 MHz (-3dB). 
Jedoch ist zu beachten, da(S schon ab 50 kHz zwischen X 
und Y eine merkliche, nach hoheren Frequenzen standig 
zunehmende Phasendifferenz auftritt. Das Y-Signal kann 
mit Taste INV. II umgepolt werden. Kanal III kann im XY- 
Betrieb nicht zugeschaltet werden. 

Y-Uberbereichsanzeige 

Diese zeigt an, wenn sich in vertikalerRichtungdie Strahl- 
linie Oder Signalanteile aulSerhalb der Rasterflache befin- 
den. Die Anzeige erfoigt mit 2 Leuchtdioden, bezeichnet 
mit OVERSCAN, die im Bedienungsfeld zwischen den Tei- 
lerschaltern angeordnet sind. Leuchtet eine LED ohne 
angelegtes MefJsignal, deutet dies auf einen verstellten Y- 
POS.-Knopf hin. An der Zuordnung der LED's erkennt man, 
in welcher Richtung der Strahl den Bildschirm verlassen 
hat. Bei Mehrkanal-Betrieb konnen auch alle Y-POS.- 
Kndpfe verstellt sein. Liegen die Strahllinien in einer Rich- 
tung, leuchtet ebenfalls nur eine LED. Befindet sich jedoch 
z.B. ein Strahl oberhalb und die anderen unterhalb des 
Schirmes, leuchten beide. Die Anzeige der Y-Position bei 
Rasteruberschreitung erfoigt in jeder Betriebsart, also 
auch dann, wenn wegen fehlender Zeitablenkung keine 
Zeitlinie geschrieben wird Oder das Oszilloskop im XY- 
Betrieb arbeitet. Wie schon im Absatz „Voreinstellungen" 
bemerkt, sollte mdglichst oft mit AutomatischerTriggerung 
(LEVEL A-Knopf in der Raststellung AT) gearbeitet werden. 
Dann ist auch ohne MefJsignal standig eine Zeitlinie vorhan- 
den. Nicht selten verschwindet die Strahllinie nach dem 
Aniegen eines MefJsignals. An der Anzeige erkennt man 
dann, wo sie sich befindet. Leuchten beim Aniegen der 
Signalspannung beide Lampen gleichzeitig, wird die Raster- 
flache in beiden Richtungen uberschrieben. Ist das Signal 
mit einer relativ hohen Gleichspannung Gberlagert, kann bei 
DC-Kopplung des Vertikalverstarkers der Rasterrand uber- 
schrieben werden, weil die Gleichspannung eine vertikale 
Positionsverschiebung der scheinbar richtig eingestellten 
Bildhohe bewirkt. In diesem Fall muS man sich mit einer 
kleineren Bildhohe begnugen Oder AC-Eingangskopplung 
wahlen. 



Triggerung und Zeitablenkung (A) 

Die Aufzeichnung eines Signals ist erst dann mdglich, wenn 
die Zeitablenkung ausgeldst bzw. getriggert wird. Damit 
sich ein stehendes Bild ergibt, muS die Auslosung synchron 
mit dem Medsignal erfolgen. Dies ist mdglich durch das 
MelSsignal selbst Oder eine extern zugefuhrte, aber eben- 
falls synchrone Signalspannung. Ist der LEVEL A-Knopf in 



der Raststellung (AT = automatische Triggerung), wird 
immer eine Zeitlinie geschrieben, auch ohne angelegte 
MefJspannung. In dieser Stellung konnen praktisch alle 
unkomplizierten, sich periodisch wiederholenden Signale 
Liber 30 Hz Folgefrequenz stabil stehend aufgezeichnet 
werden. Die Bedienung derZeitbasis beschrankt sich dann 
im wesentlichen auf die Zeiteinstellung. 

Mit Normaitriggerung (LEVEL A-Knopf nicht in AT Stel- 
lung) und LEVEL-Einstellung kann die Auslosung bzw. Trig- 
gerung der Zeitablenkung A an jeder Stelle einer Signalfianke 
erfolgen. Der mit dem LEVEL-Regler erfaSbare Triggerbe- 
reich ist stark abhangig von der Amplitude des dargestellten 
Signals. Ist sie kleiner als 1 cm, erfordert die Einstellung 
wegen des kleinen Fangbereiches etwas Feingefuhl. 

Mit ungedruckter Taste SLOPE +/— startet die Triggerung 
an einer positiven, also steigenden Flanke. Soil die Aufzeich- 
nung eines Signals mit einer negativen, also fallenden Flanke 
beginnen, muIS die SLOPE +/— Taste gedruckt werden. Die 
Wahl der Flankenrichtung bezieht sich auf das Eingangssi- 
gnal. Sie ist unabhangig von der Stellung der Taste INV. II. 

Bei DUAL-Betrieb (CH. I und CH. II) wird mit derTaste CH.I/II- 
TRIG.I/II bestimmt, welches Eingangssignal die Triggerung 
ansteuert. Dies gilt auch fGr den ADD-Betrieb. 

Mit alternierender Triggerung (Taste ALT. gedrGckt) 
kann bei alternierendem DUAL-Betrieb auch von bei- 
den Kanalen gieichzeitig intern mit Normaitriggerung 
gearbeitet werden. Die beiden Signaifrequenzen kon- 
nen dabei zueinander asynchron sein. Um die beiden 
Signale im Rasterfeld beliebig gegeneinander verschieben 
zu konnen, sollte - wenn mdglich - fGr beide Kanale AC- 
Eingangskopplung benutzt werden. Dann gilt etwa die glei- 
che Triggerschwelle von 5mm. Das Triggersignal wird 
dabei wechselweise dem gerade dargestellten Kanal ent- 
nommen. Die Darstellung nur eines Signals ist bei alternie- 
rendem Betrieb mit dieser Triggerart nicht mdglich. 

Im Dreikanalbetrieb (CH.I, CH.II und CH.III) Oder beim 
Betrieb der beiden Kanale (CH.I und CH.III Oder CH.II und 
CH.III) erfoigt die interne Triggerung des dritten Kanals 
wahlweise von Kanal I Oder Kanal II, je nach Stellung der 
Taste CH. I/ll -TRIG. I/ll 

FGr externe Triggerung ist die Triggertaste EXT. zu drGk- 
ken und das Signal (ZOOmVgs bis ZVgs) der Buchse TRIG. 
INP. zuzufGhren. Aus SicherheitsgrGnden sollten lOOVggan 
der Buchse TRIG. INP. nicht Gberschritten werden. Die Ein- 
gangsimpedanz betragt 1MQII22pF , so daU Tastteiler 
ohne Einschrankung verwendet werden kdnnen. 

Die Ankopplungsart undderFrequenzbereichdesTriggersi- 
gnals ist intern wie extern mit dem Triggerwahlschalter 
TRIG, umschaltbar. Dazu muU sich der TV SEP. Schalter in 
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Stellung OFF befinden. In den Stellungen AC Oder DC wer- 
den kleine Signale (<2 cm) nur bis etwa 40 MHz getriggert. 
Fur hohere Signalfrequenzen (40-1 20 MHz) 1st auf Stellung 
HF umzuschalten, Prinzipiell triggert das Gerat in den Stel- 
lungen ACund DCauch bei Frequenzen uber40MHz; dabei 
erhoht sich allerdings die Triggerschwelle. Vortellhaft 1st, 
daS im Bereich bis 40 MHz auch bei hochster Empfindlich- 
keit des MeSverstarkers dutch Verstarkerrauschen entste- 
hende Doppeltriggerung weitgehend vermieden wird. Die 
untere Grenzfrequenz«-bei AC-Triggerung liegt etwa bei 
20 Hz. Die oben angegebenen Werte gelten fur sinusfor- 
mige Signale. Sie sind bei internet Triggerung von derein- 
gestellten Signalhdhe abhangig. 

Bei LF-Triggerung (0 bis ca. 1 kHz) warden hoherfrequente 
Signalanteile reduziert, so daS Doppelschreiben vermindert 
wird. 

DC-Triggerung ist nur dann zu empfehlen, wenn bei ganz 
langsamen Vorgangen auf einen bestimmten Pegelwert 
des MeBsignals getriggert warden soil oderwenn impulsar- 
tige Signale mit sich wahrend der Messung standig andern- 
den Tastverhaltnissen dargestellt warden mussen. Bei 
interner DC- Triggerung soiite immer mit Normaltrigge- 
rung und LEWEL-Einsteliung gearbeitet warden. 

Zur Netztriggerung in Stellung ~ des TRIG.-Schalters 
wird eine (geteilte) Sekundarwicklungsspannung des Netz- 
transformators als netzfrequentes Triggersignal genutzt. 
Diese Triggerart ist unabhangig von Amplitude und Fre- 
quenz des Y-Signals und empfiehit sich fur alle Signale, die 
netzsynchron sind. Dies gilt ebenfalls - in gewissen Gren- 
zen - fur ganzzahlige Vielfache Oder Teile der Netzfre- 
quenz. Die Netztriggerung erlaubt eine Signaldarstellung 
auch unterhalb der Triggerschwelle. Sie ist deshalb u.a. 
besonders geeignet zur Messung kleiner Brummspannun- 
gen von Netzgieichrichtern Oder netzfrequenter Einstreu- 
ungen in eine Schaltung. Erfoigt bei Netztriggerung der 
Start der Zeitbasis mit der falschen Triggerflanke, so kann 
dutch Umpolen des Netzsteckers dieser Effekt behoben 
warden. 

Sollen Wdeo-S/g/ia/eoszilloskopiert warden, schaltet man 
den TV SEP. Schalter aus der OFF Stellung in eine der ver- 
bleibenden Raststellungen. Dadurch wird der TRIG. Schal- 
ter in den Stellungen AC, DC, HF und LF wirkungslos, nicht 
jedoch die ~ Stellung . Ebenso wird der LEVEL A-Einsteller 
unwirksam. 

Die Synchronimpulsabtrennstufe trennt die Synchronim- 
pulse vom Bildinhalt, wobei in den Stellungen V-F und V— 
(V=vertikal) aus den Bildsynchronimpulsen dutch Integra- 
tion einTriggerpulsgeformtwird. In den Stellungen H-F und 
H— (H=horizontal) ist jeder Sync.- Puls zum Triggern geeig- 
net. Auf die mit -F gekennzeichneten Schalterstellungen ist 
zu schalten, wenn das Video-Signal am Oszilloskopeingang 



mit Sync.Pulsen oberhalb des Bild- bzw. Zeileninhalts 
aniiegt. SinngemaS ist auf V— Oder H— zu schalten, wenn 
die Sync.-Pulse unterhalb des Bild- Oder Zeileninhalts lie- 
gen. Die im Betrieb des Kanal II (CHII) gegebene Moglich- 
keit, die Signaldarstellung zu invertieren (INV.II), betrifft 
nicht die Triggerung. 

Ist der Triggerflankenwahlschalter SLOPE A ungedruckt 
(-F) wird auf die Sync.-Puls-Vorderflanke, andernfalis auf die 
-Ruckflanke getriggert. In den V-Stellungen verhindert die 
Integration, daS alle Bildsynchronimpulse sichtbar sind. 

Abgesehen von der Einstellung des TV SEP. Schalters und 
der Taste SLOPE A, ist ein dem MeBzweck entsprechen- 
der Zeitkoeffizient am TIME/Div. A Schalter einzustellen. In 
der 5ms/Div. Stellung sind 2 V 2 Haibbilder sichtbar, bei 1 0^is/ 
Div. sind es 1V2 Zeilen. Bei Betrieb der Zeitbasis A in der 
5ms/Div. Stellung und V-Triggerung, sowie der Zeitbasis B 
in der 10(is/Div. Stellung, kann eine definierte Zeile darge- 
stellt werden. 

1st der Gleichspannungsanteil des Video Signals so hoch, 
daB eine Darstellung auch unter Zuhilfenahme des Y-POS. 
Einstellers nicht moglich ist, soiite auf AC Eingangskopp- 
lung umgeschaltet werden. Hierbei treten allerdings mit 
wechseindem Bildinhalt Y Positionsverschiebungen auf. 



HOLD-OFF 

Wenn bei auBerst komplizierten Signalgemischen auch 
nach mehrmaligem gefuhivollen Durchdrehen des LEVEL- 
Knopfes bei Normaltriggerung kein stabiler Triggerpunkt 
gefunden wird, kann in vielen Fallen der Bildstand durch 
Betatigung des HOLD-OFF-Knopfes erreicht werden. Mit 
dieser Einrichtung kann die Sperrzeit der Triggerung zwi- 
schen zwei Zeitablenkperioden der Zeitbasis A im Verhalt- 
nis 10:1 kontinuierlich vergrbBert werden. Impulse Oder 
andere Signalformen, die innerhalb dieser Sperrzeit auftre- 
ten, konnen nun die Triggerung nicht mehr beeinflussen. 
Besonders bei Burst-Signalen Oder aperiodischen Impuls- 
folgen gleicher Amplitude kann der Beginn der Trigger- 
phase dann auf den jeweils gunstigsten Oder erforderlichen 
Zeitpunkt eingestellt werden. 

Ein stark verrauschtes Oder ein durch eine hohere Fre- 
quenz gestortes Signal wird manchmal doppelt darge- 
stellt. Unter Umstanden lalit sich mit der LEVEL-E/n- 
stellung nur die gegenseitige Phasenverschiebung 
beeinflussen, aber nicht die Doppeldarstellung. Die zur 
Auswertung erforderliche stabile Einzeldarstellung des 
Signals ist aber durch die Vergrolierung der HOLD-OFF- 
Zeitleichtzu erreichen. Hierzu ist der HOLD-OEE -Knopf 
langsam nach rechts zu drehen, bis nur noch ein Signal 
abgebildet wird. 
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Eine Doppeldarstellung ist bei gewissen Impulssignalen 
mbglich, bei denen die Impulse abwechseind elne kleine 
Differenz der Spitzenamplltuden aufwelsen. Nur eine ganz 
genaue LEVEL-Einstellung ermoglicht die Einzeldarstel- 
lung, Der Gebrauch des HOLD-OFF-Knopfes vereinfacht 
auch hierdie richtige Einstellung. 

Nach Beendigung dieser Arbeit sollte der HOLD-OFF-Reg- 
ler unbedingt wieder auf Linksanschlag zuruckgedreht war- 
den, weil sonst u.U. die Bildhelligkeit drastisch reduziert ist. 

Arbeitsweise der variablen Hold-off-Zeit-Einstellung 

Wenn das zu messende Signal eine komplexe Form hat und 
aus zwei Oder mehreren sich wiederholenden Frequenzen 
(Perioden) besteht, kann die Triggerung problematisch 
sein. Hier ist die variable Flold-off-Zeit ein sehr gutes Hilfs- 
mittel. Durch Variation der Pause (bis 10:1) zwischen zwei 
Vorlaufen derZeitablenkung istes in der Regel Immermbg- 
llch, eln stehendes Bild auf dem Schirm zu erhalten. 

Die Arbeitsweise ist aus folgenden Abbildungen ersichtlich. 



Die hervorgehobenen Teile werden angezeigt 





Abb. 1 zeigt das Schirmbild bei Linksanschlag (xl) des HOLD-OFF-Einstellknopfes 
(Grundstellung). Da verschiedene Teile des Kurvenzuges angezeigt werden, wird kein 
stehendes Bild dargestellt (Doppelschreiben). 

Abb. 2: Hier ist die Hold-off-Zeit so eingestellt, dafS immerdie gleichen Teile des Kurven- 
zuges angezeigt werden. Es wird ein stehendes Bild dargestellt. 



gang ausgelost wurde. In manchen Fallen kann zwarbeider 
Aufzeichnung von Einzelbildern mit automatischer Trigge- 
rung gearbeitet werden. Der Strahihinlauf beginnt dabei 
etwa in Hbhe der Zeitlinie. Die Triggerung ist dann sehr 
empfindlich, aber schon sehr kleine, zufallig auftretende 
Stbrimpulse konnen die Ablenkung vorzeitig ausidsen. Fur 
die getriggerte Auslosung bei hoheren odertieferen Pegel- 
werten oder bei sehrtiefen Frequenzen ist Normaltrigge- 
rung und die manuelle Bedienung des LEVEL A-Reglers 
viel vorteilhafter. Eventuell ist die entsprechende Einstel- 
lung vorher bei normaler Zeitablenkung mit einer ahniichen 
Signalspannung zu ermitteln. Richtig eingestellt, lost dann 
der nachstfolgendeTriggerimpuls die Zeitablenkung einma- 
lig aus. Nach deren Ablauf erlischt die Leuchtdiode. Fur eine 
Wiederholung des Vorgangs ist die RESET-Taste erneut zu 
drucken. Visuell konnen bei einmaliger Darstellung nur rela- 
tiv langsame Vorgange beobachtet werden. In den meisten 
Fallen empfiehit sich eine fotografische Registrierung. 

Alle am TIME/DIV.-Schalter einstellbaren Zeitkoeffizienten 
beziehen sich auf die rechte Anschlagstellung des Feinreg- 
lers und eine Lange der Zeitlinie von 10 cm. Bei lOfacher 
Dehnung der Zeitachse (Taste X-MAG. xIO gedruckt) 
ergibt sich dann in der 0.05 (xs/cm Stellung des TIME/DIV.- 
Schalters zusammen eine maximale Auflosung von ca. 5 
ns/cm. Die Wahl des gunstigsten Zeitbereiches hangt von 
der Folgefrequenz der angelegten MeBspannung ab. Die 
Anzahl der dargesteilten Kurvenbilder erhoht sich mit der 
VergroBerung des Zeitkoeffizienten (Zeitschalter nach 
links). 

Trigger-Anzeige 

Sowohl bei AT-wieauch bei NORMAL-Triggerung wird der 
getriggerte Zustand derZeitablenkung A durch die oberhalb 
des TRIG.-Schalters angebrachte Leuchtdiode angezeigt. 
Das erleichtert eine feinfuhlige LEVEL A-Einstellung, 
besonders bei sehrniederfrequenten Signalen. DiedieTrig- 
geranzeige ausidsenden Impulse werden etwa 100 ms 
gespeichert. Bei Signalen mit extrem langsamer Wieder- 
holrate ist daher das Aufleuchten der LED mehr oder weni- 
ger impulsartig. 



Einzelablenkung 

Einmalige Vorgange, z.B. einen Ein- oder Ausschaitvorgang 
Oder das Bild der abkiingenden Schwingung eines Reso- 
nanzkreises nach StoBerregung, lassen sich mit einmaliger 
Zeitablenkung darstellen. Flierfur ist die Taste SINGLE ein- 
zurasten und anschlieBend die Taste RESET zu betatigen. 
Ohne Triggersignal leuchtet nun die RESET LED so lange, 
bis durch ein Triggersignal ein einmaliger Strahl-Ablenkvor- 



2. Zeitbasis (B) - DEL. TB 

Im TIME/DIV. Feld befinden sich die Bedienelemente fur 
die A- und B-Zeitbasis. Diese sind von innen nach auBen: 
der Feineinsteller der Zeitbasis A (Rechtsanschlag = kali- 
briert), der Zeitbasis A Schalterknopf mit Zeitablenkkoeffi- 
zienten von 1 s/Div. bis 0,05ns/Div. und derauBere (durch- 
sichtige) Schalterknopf der Zeitbasis B mit Zeitablenkkoeffi- 
zienten von 0,2s/Div. bis 0,05|xs/Div., die mit der schwar- 
zen Umrandung gekennzeichnet sind. 



Ml 2 806 



Anderungen vorbehalten 





Mit der 2. Zeitbasis (B) lassen sich Teile der Zeitbasis A- 
Signaldarstellung verzogert und vergrofJert darstellen. 
Ausgehend von der Grundeinstellung des HM 806 (auUer 
POWER-on keine Taste gedruckt, Pfeile rechts, Punkte 
links und Striche senkrecht) sollte sich die Zeitbasis A in der 
0,2ms/Div. und Zeitbasis B in der ZO^is/Div. Stellung befin- 
den. Wird die der Zeitbasisumschaittaste A/B zugeordnete 
Taste ALT. (ALT. = alternierende Zeitbasis) gedruckt, 
erfoigt nach jedem Strahlschreiben ein Umschalten auf die 
jeweils andere Zeitbasis. 

Da mit beiden Zeitbasen dasselbe Y-Signal dargestellt wird, 
ware die Unterscheidung der Zeitbasen nicht Oder nur 
schlecht moglich. Deshalb befindet sich im Y-Bedienfeld 
der TRACE SEP. (Strahitrennungs-) Einsteller, der es im 
alternierenden Zeitbasisbetrieb ermoglicht, die B-Darstel- 
lung um ca. ±3Div, in Y Richtung zu verschieben, also A 
und B zu trennen. Falls erforderlich sollte mitdem Oder den 
Teilerschaltern die Y-Signal Darstellungshohe verringert 
werden. Bei ALT.-Zeitbasisbetrieb wird bei der Zeitbasis A- 
Darstellung ein aufgehellter Sektor erkennbar, dessen 
Lange, entsprechend den zuvor eingestellten A und B Zeit- 
ablenkkoeffizienten, 10 mm betragt. Dieser Hellsektorwird 
von der B-Zeitbasis uber lODiv. dargestellt, somit lOfach 
gedehnt. Ein 5 kHz Sinussignal wurde nun mit 1 0 Perioden 
uber A und mit 1 Periode uber B gedehnt dargestellt. Der 
Beginn der Zeitbasis B-Darstellung entspricht dem Anfang 
(links) des Hellsektors in A. SinngemaU entspricht das Ende 
des Hellsektors (rechts) dem Strahlende von B. Mit dem 
DEL. POS. (Verzogerungszeit Position) Einsteller kann der 
Hellsektor uber den gesamten Darstellungsbereich der A- 
Zeitbasis verschoben werden. Der Beginn des Hellsektors 
zeigt hierbei die Zeitverzdgerung gegenuber dem Strahlan- 
fang (Triggerung) an. 1st der Hellsektorbeginn z.B. 2Div. 
nach Strahlanfang, so betragt die Verzogerungszeit bei A- 
Zeitbasiseinstellung 0,2ms/Div. genau 0,4 ms. Dies ist die 
Zeit, die nach dem nachsten T riggerereignis vergehen mufS, 
bevor die Zeitbasis B gestartet wird. 

Der im alternierenden Zeitbasisbetrieb (A alternierend B) 
aufgehellte Sektor kann mit INT. B in der Intensitat veran- 
dert werden (Normaleinstellung ist Rechtsanschlag). Ist die 
Intensitat fur A auf Maximum eingestellt, ist der Hellsektor 
nicht mehr erkennbar. Daher ist mit INTENS. die Strahlhel- 
ligkeit zu reduzieren. 

Wahrend jeder Signalanteil mit DEL. POS. im Freilauf (FR) 
Betrieb der Zeitbasis B dargestellt werden kann. setzt der 
Norm. Trigger Betrieb (LEVEL B) voraus, da(S eine in Ampli- 
tude und Polaritat geeignete Signalflanke nach Ablauf der 
Verzogerungszeit vorliegt. Die Amplitude wird mit dem 
LEVEL B Einsteller, die Flankenrichtung mit dem zugeord- 
neten Flankenwahlschalter +!— bestimmt. Vorteilhaft ist 
hierbei, da(S auch bei hoher Dehnung eine jitterfreie Darstel- 
lung erfoigt. Bei mehreren Triggerflanken in der A-Darstel- 
lung, ist beim Verandern der DEL. POS. nun die Verschie- 



bung nicht mehr kontinuierlich, sondern von Triggerflanke 
zu Triggerflanke springend. 

Mit zunehmender Dehnung wird die Intensitat der B-Dar- 
stellung geringer. Abhangig von der Umgebungshelligkeit 
ist eine 1 000 bis BOOOfache Dehnung moglich. Gegebenen- 
falls sollte man zur Betrachtung den Lichtschutztubus 
HZ47 zu Hilfe nehmen. 

Zusatzlich kann die Taste A/B gedrOckt werden, so dafS nur 
noch die B-Zeitbasis dargestellt wird, und damit der hohe 
Intensitatsunterschied zwischen den Darstellungen der 
Zeitbasis A und B entfallt. Die TRACE SEP. Einstellung ist 
jetzt abgeschaltet, und B wird in der Y-Position geschrie- 
ben, in der dies zuvor mit der Zeitbasis A erfoigte. 

Wird durch Linksdrehen des Schalters der Zeitbasis B der 
gleiche Zeitablenkkoeffizient wie bei Zeitbasis A erreicht, 
so fuhrt weiteres Schalten dazu, da(J nun auch der Zeitbasis 
A-Schalter automatisch mitgeschaltet wird. Somit kann die 
Zeitbasis B nie langsamer ais die Zeitbasis A sein. 



Sonstiges 

Sagezahn-Ausgang 

Die Sagezahnspannung des Ablenkgenerators A (ca. 
5Vss) ist uber eine mit /Wgekennzeichnete Buchse an der 
Ruckseite des Derates herausgefuhrt. Der Belastungswi- 
derstand sollte nicht kleiner als lOOkQ sein, die kapazitive 
Last nicht groBer als 30 pF. Fur die Entnahme ohne Gleich- 
spannungspotential ist ein Kondensator zwischenzuschal- 
ten. 

An der /VV-Buchse ist immer nur die Sagezahnspannung 
von Zeitbasis A zu entnehmen. Diese ist auch vorhanden, 
wenn alternierend /VB- oder nur B-Betrieb stattfindet. 



Z-Modulation 

Die Dunkeltastung des Strahles erfoigt durch High-TTL- 
Pegel (positive Logik) an der mit Z-Modulation bezeichne- 
ten BNC-Buchse, die sich ebenfalls an der Ruckseite des 
Derates befindet. Es sind keine hoheren Spannungen als 
TTL-Pegel (5VJ zur Strahimodulation zulassig. Der zur Dun- 
keltastung erforderliche Sinus- oder Rechteck-Generator 
sollte einen relativ niederohmigen Ausgang (max. 600 Q) 
besitzen. Ein Rechteckgenerator mit negativen Impulsen 
gegen Masse ist nicht verwendbar. Ebenso darf keine Off- 
set-Gleichspannung an der Z-Buchse aniiegen. Die Aus- 
gangsspannung eines Sinusgenerators muS zur Einstellung 
des Tastverhaltnisses regelbar sein. Die Strahimodulation 
erfoigt in Hell-Dunkel-Sprungen bei TTL-Signalpegeln. Eine 
Analogmodulation mit Helligkeitsabstufung ist moglich. 
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Y-Ausgang 

Der HM806 besitzt auch einen Y-Ausgang mit BNC- 
Buchse auf der Gerate-Ruckseite. Die Ausgangsspannung 
betragt im Leerlauf ca. 90 mVss pro cm Schirmbildhbhe; sie 
ist phasengleich mit dem Eingangssignal. Die Y-Spannung 
wird dem Vertikalverstarker - wiedasTriggersignal - ent- 
nommen und ist ebenso umschaltbar. Kanal I oder II wird 
mit der Taste CH I/ll -TRIG I/ll im Y-Feld gewahit. Bei 
alternierender Kanalumschaltung (im Y-Feld nur Taste 
DUAL gedruckt) und alternierender Triggerung (im X-Feld 
die Taste ALT. gedruckt) wird der Y-Ausgang abwechseind 
(imTaktderZeitablenkung) von Kanal I und llgesteuert. Der 
Y-Ausgang ist unabhangig von der Y-Strahllage. Er reagiert 
also nicht auf die Verstellung von Y- POS.I oder Y-POS.II, 
ebenso nicht auf die Invertierungstaste INV. II. Der Y-Aus- 
gang ist gleichstromgekoppelt und liegt ungefahr auf Null- 
potential. Seine Bandbreite ist ca. 80MHz, wenn eraulSen 
mit 50Q abgeschlossen ist. Dann ist die Ausgangsspan- 
nung ca. 45mVss pro cm Schirmbildhohe. 



Rasterbeleuchtung 

Fur die fotografische Registrierung von Schirmbildern 
besitzt der HM806 eine Rasterbeleuchtung. Ohne diese 
ist das fur eine Auswertung erforderliche MeEraster nicht 
sichtbar. Eine Veranderung der Beleuchtung in zwei Stufen 
ist an dem mit ILLUM. bezeichneten Schiebeschalter mog- 
lich. In der obersten Stufe 0 ist die Rasterbeleuchtung abge- 
schaltet. Die optimale Einstellung ist jedoch auch von der 
verwendeten Kamera und Filmempfindlichkeit abhangig. 
Eventuell sind erst mehrere Probeaufnahmen erforderlich, 
bis das MeEraster auf den Bildern klar zu sehen ist. 

Wenn die Kamera keine Sperre hat, kann u.U. eine Doppel- 
belichtung vorteilhaft sein. Selbstverstandlich darf dabei die 
Kamera-Position nicht verandert warden. Ist das Raster 
allein aufzunehmen, wird der INTENS.-Knopf auf Linksan- 
schlag gestellt. Es ist immer nutzlich, die wichtigen Werte 
der Oszilloskop- und Kamera-Einstellung neben Datum und 
Signalbeschreibung sofort auf der Foto-Ruckseite zu notie- 
ren. 
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Applikationen 



Grol^e der Signalspannungen 

Mitden Bezeichnungen 
H =H6he in cm des Schirmbildes, 

U = Spannung in Vjs des Signals am Y-Eingang, 

A = Ablenkkoeffizient in V/cm am Teilerschalter 

laSt sich aus gegebenen zwei Werten die dritte GroSe 

errechnen; 

U = AH H=x A=y 

A H 

Bei gezogenem fCnopf MAG x5 ist A dutch 5 zu teilen. 

AHe drei Werte sind jedoch nichtfrei wahibar. Sie mus- 
sen innerhalb folgender Grenzen liegen (Trigger- 
schwelle, Ablesegenauigkeit): 

H zwischen 0,5 und 8 cm, mbglichst 3,2 und 8 cm, 

U zwischen 1 mVgs und 40 Vgs, 

A zwischen 5 mV/cm und 5 V/cm in 1-2-5 Teilung. 

A zwischen 1 mV/cm und 1 V/cm in 1-2-5 Teilung 

(bei gezogenem Knopf MAG x5). 

Beispiele: 

Eingest. Ablenkkoeffizient A = 50 mV/cm ^ 0,05 V/cm, 
abgelesene Bildhohe H = 4,6 cm, 

gesuchte Spannung U = 0,05-4,6 = 0,23 Vgg 

Eingangsspannung U = 5 Vgs, 
eingestellter Ablenkkoeffizient A = 1 V/cm, 

gesuchte Bildhohe H = 5 : 1 =5 cm 

Signalspannung U = 220Veff-2-/y = 622 Vgs 
(Spannung > 40 Vgs mit Tastteiler 1 0;1 . 

Hier > 400 Vgs, also mit Tastteiler 1 00: 1 : U = 6,22 Vgs), 
gewunschte Bildhohe H = mind. 3,2 cm, max. 8 cm, 
maximaler Ablenkkoeffizient A = 6,22 : 3,2 = 1 ,94 V/cm, 
minimaler Ablenkkoeffizient A = 6,22 : 8 = 0,78 V/cm, 
einzustellender Ablenkkoeffizient A = 1 V/cm 



Zeitwerte der Signalspannung 



Mit den Bezeichnungen 

L = Lange in cm einer Welle auf dem Schirmbild, 

T = Zeit in s fur eine Periode, 

F = Frequenz in Hz der Folgefrequenz des Signals, 

Z = Zeitkoeffizient in s/cm am Zeitbasisschalter 
und der Beziehung F = 1/T lessen sich folgende Gleichun- 
gen aufstellen: 



T = L Z 
1 









F = 



LZ 



L = 



1 



FZ 



Z = 



1 



L- F 



Bei gedriickter Taste X MAG. x^0 ist Z durch 10 zu tei- 
len. 



Alle vier Werte sind jedoch nicht frei wahibar. Sie sollten 
innerhalb folgender Grenzen liegen: 



L zwischen 0,2 und 1 0 cm, mbglichst 4 bis 1 0 cm, 

T zwischen 5 ns und 1 0 s, 

F zwischen 0,1 Hz und 80 MHz, 

Z zwischen 50 ns/cm und 1 s/cm in 1-2-5 Teilung 

(bei ungedriickter Taste X MAG. xIO), und 

Z zwischen 5 ns/cm und 0,1 s/cm in 1-2-5 Teilung 

(bei gedriickter Taste X MAG. xIO). 

Beispiele: 

Lange eines Wellenzugs L = 7 cm, 
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,5 jis/cm, 

gesuchte Periodenzeit T = 7 • 0,5 • 1 0“® = 3,5 frs 

gesuchte Folgefrequenz F = 1 : (3,5- 10”®) = 286 kHz. 

Zeit einer Signalperiode T = 0,5 s, 
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,2 s/cm, 

gesuchte Lange L = 0,5:0,2 = 2,5 cm. 

Lange eines Brummspannung-Wellenzugs L = 1 cm, 
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 10 ms/cm, 

gesuchte Brummfrequenz F = 1(1 10 10“^) = 100 Hz. 

TV-Zeilenfrequenz F = 15 625 Hz, 
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 10 (xs/cm, 

gesuchte Lange L = 1 :(15 625 -10*®) = 6,4 cm. 

Lange einer Sinuswelle L = min. 4 cm, max. 1 0 cm, 
Frequenz F = 1 kHz, 

max. Zeitkoeffizient Z = 1 : (4-10®) = 0,2 ms/cm, 
min. Zeitkoeffizient Z = 1 :(10-10®) = 0,1 ms/cm, 

einzustellender Zeitkoeffizient Z = 0,2 ms/cm, 
dargestellte Lange L = 1 :(10®-0,2-10“®) = 5 cm. 

Lange eines HF-Wellenzugs L = 4 cm, 
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,1 (xs/cm, 

gedruckte TasteX MAG. x 10: Z = 10 ns/cm, 
gesuchte Signalfrequ. F = 1 : (4-10 -10*®) = 25 MHz, 
gesuchte Periodenzeit T = 1 :(25-10®) = 40 ns. 



XY-Betrieb mit Lissajous-Figur 

Der XY-Betrieb mit Lissajous-Figuren erleichtert oder 
ermbglicht gewisse MeBaufgaben: 

- Vergleich zweier Signale unterschiedlicher Frequenz 
Oder Nachziehen der einen Frequenz auf die Frequenz 
des anderen Signals bis zur Synchronisation. Das gilt 
auch noch fur ganzzahlige Vielfache oder Teile der einen 
Signalfrequenz. 

- Phasenvergleich zwischen zwei Signalen gleicher Fre- 
quenz. 

Phasenvergleich mit Lissajous-Figur 

Die folgenden Bilder zeigen zwei Sinus-Signale gleicher 
Frequenz und Amplitude mit unterschiedlichen Phasenwin- 
keln. 
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0 ° 35 ° 90 ° 180 ° 



die Berechnung des Phasenwinkels Oder der Phasenver- 
schiebung zwischen den X- und Y-Eingangsspannungen 
(nach Messung der Strecken a und b am Bildschirm) ist mit 
den folgenden Formein und einem Taschenrechner mit 
Winkelfunktionen ganz einfach und ubrigens unabhangig 
von den Ablenkamplituden auf dem Bildschirm. 

sin cp = g 




a 

qp = arc sin ^ 



Hierbei muR beachtet warden: 

- Wegen der Periodizitat der Winkelfunktionen sollte die 
rechnerische Auswertung auf Winkel ^90° begrenzt 
werden. Gerade hier liegen die Vorteile der Methode. 

- Keine zu hohe MeUfrequenz benutzen. Oberhalb 
1 20 kHz kann die Phasenverschiebung der beiden Oszil- 
loskop-Verstarker des HM 806 im XY-Betrieb einen Win- 
kel von 3° uberschreiten. 

- Aus dem Schirmbild ist nicht ohne weiteres ersichtlich, 
ob die Testspannung gegenuber der Bezugsspannung 
vor- Oder nacheilt. Hier kann ein CR-Glied vor dem Test- 
spannungseingang des Oszilloskops helfen. Als R kann 
gleich der 1 M£2-Eingangswiderstand dienen, so dalS nur 
ein passender Kondensator C vorzuschalten ist. Vergro- 
(Jert sich die Offnungsweite der Ellipse (gegenuber kurz- 
geschlossenem C), dann eilt die Testspannung vor und 
umgekehrt. Das gilt aber nur im Bereich bis 90° Phasen- 
verschiebung. Deshalb sollte C genugend groB sein und 
nur eine relativ kleine, gerade gut beobachtbare Phasen- 
verschiebung bewirken. 

Falls im XY-Betrieb beide Eingangsspannungen fehien 
Oder ausfaiien, wird ein sehr heiier Leuchtpunkt auf 
dem Biidschirm abgebUdet. Bei zu hoher Helligkeitsein- 
stellung (INTEfiS.-Knopf) kann dieser Punkt in die 
Leuchtschicht einbrennen, was entweder einen biei- 
benden Heliigkeitsveriust Oder, im Extremfall, eine voli- 
standige Zerstdrung der Leuchtschicht an diesem 
Punkt verursacht. 



Phasendifferenz-Messung 
im Zweikanal-Betrieb 

Eine groBere Phasendifferenz zwischen zwei Eingangssi- 
gnalen gleicher Frequenz und Form lalSt sich sehr einfach 



im Zweikanalbetrieb (Taste DUAL gedruckt) am Bildschirm 
messen. Die Zeitablenkung wird dabei von dem Signal 
getriggert, das als Bezug (Phasenlage 0) dient. Das andere 
Signal kann dann einen vor- Oder nacheilenden Phasenwin- 
kel haben. Fur Frequenzen >1 kHz wird alternierende Kanal- 
umschaltung gewahit; fur Frequenzen <1 kHz istderChop- 
per-Betrieb geeigneter (weniger Flackern). Die Ablesege- 
nauigkeit wird hoch, wenn auf dem Schirm nicht viel mehr 
als eine Periode und etwa gleiche Bildhbhe beider Signale 
eingesteilt wird. Zu dieser Einstellung konnen - ohne Ein- 
fluB auf das Ergebnis - auch die Feinregler fur Amplitude 
und Zeitablenkung und der LEVEL-Knopf benutzt werden. 
Beide Zeitlinien werden vor der Messung mit den Y-POS.- 
Knbpfen auf die horizontale Raster-Mittellinie eingesteilt. 
Bei sinusformigen Signalen beobachtet man die Nulldurch- 
gange; die Sinuskuppen sind weniger genau. 1st ein Sinus- 
signal durch geradzahlige Harmonische merklich verzerrt 
(Haibwellen nicht spiegelbildlich zur X-Achse) Oder wenn 
eine Offset-Gleichspannung vorhanden ist, empfiehit sich 
AC-Kopplung fur beide Kanale. Handelt es sich um Impuls- 
signale gleicher Form, liest man ab an steilen Flanken. 

Phasendifferenzmessung im Zweikanalbetrieb 

t = Horizontalabstand der Nulldurchgange in cm. 

T = Horizontalabstand fiir eine Periode in cm. 

Im Bildbeispiel ist t = 3cm und T = 10cm. Daraus errech- 
net sich eine Phasendifferenz in Winkelgraden von 

=J--360° = —-360°= 108° 

^ T 10 

Oder in Bogengrad ausgedrOckt 

t 3 

arc CD =-— • 2n = — • 2n = 1,885rad 
T 10 

Relativ kleine Phasenwinkel bei nicht zu hohen Frequenzen 
lessen sich genauer im XY-Betrieb mit Lissajous-Figur mes- 
sen. 
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Messung einer Ampiitudenmodulation 



Die momentane Amplitude u im Zeitpunkt f einer HF-Tra- 
gerspannung, die durch eine sinusformige NF-Spannung 
unverzerrt amplitudenmoduliert ist, folgt der Gleichung 



u = Uj- sin tit + 0,5m • Uj ■ cos(ii—co)t — 0,5m ■ Uj ■ cos(t2+w)t 



Hierinist Uj = unmodulierte Trageramplitude, 
a = 2jtF = Trager-Kreisfrequenz, 
m = 2nf = Modulationskreisfrequenz, 
m — Modulationsgrad (i.a. G 1 ^ 100%). 




Neben der Tragerfrequenz f entstehen durch die Modula- 
tion die untere Seitenfrequenz F— f und die obere Seitenfre- 
quenz F+f. 



0,5m ■ Ut 



1 



0,5m ■ Ut 



F-f F F+f 



Figur 1 

Spektrumsamplituden und -frequenzen bei AM (m = 50%) 



Das Bild der amplitudenmodulierten HF-Schwingung kann 
mit dem Oszilloskop sichtbar gemacht und ausgewertet 
werden, wenn das Frequenzspektrum innerhalb der Oszil- 
loskop-Bandbreite liegt. Die Zeitbasis wird so eingestellt, 
daB mehrere Wellenzuge der Modulationsfrequenz sicht- 
bar sind. Genau genommen sollte mit Modulationsfrequenz 
(vom NF-Generatorodereinem Demodulator) extern getrig- 
gert werden). Interne Triggerung ist aber oft moglich mit 
Normaltriggerung unter Anwendung einer vergrbBerten 
Hold-off-Zeit. 



Figur 2 

Amplitudenmodulierte Schwingung: F= 1 MHz; f= 1 kHz; 
m = 50%; Ut = 28,3 mVe„. 



Oszilloskop-EinstellungfGrein Signal entsprechend FigurZ: 
Keine Taste drucken. Y: CH. I; 20mV/cm; AC. 
TIME/DIV.: 0.2ms/cm. 

Triggerung: NORMAL; AC; int. mit HOLD-OFF-Zeit 
xIO (Oder externe Triggerung). 

Liest man die beiden Werte a und 6 vom Bildschirm ab, so 
errechnet sich der Modulationsgrad aus 



m = 



a — b 
a + b 



bzw. m = — — — • 100 [%] 

a + b 



Hierin ist a = Uj (1+m) und b = Ur (1—m). 

Bei der Modulationsgradmessung konnen die Feinstell- 
knopfe fur Amplitude und Zeit beliebig verstellt sein. Ihre 
Stellung geht nicht in das Ergebnis ein. 
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Kurzanleitung HM806 



Inbetriebnahme und Voreinstellungen 

Gerat an Netz anschliefSen, Netztaste (oben rechts neben Bildschirm) drucken. 

Leuchtdiode zeigt Betriebszustand an. Gehause, Chassis und MeRbuchsen-Massen sind mit dem 
Netzschutzleiter verbunden (Schutzkiasse I). 

Keine weitere Taste drucken. TRIG.-Wahlschalter auf AC. LEVEL A in AT Stellung. 

HOLD-OFF-Knopf auf Linksanschlag. 

Am Knopf INTENS. mittlere Helligkeit einstellen. 

Mit den Knbpfen Y-POS.I und X-POS. Zeitlinie auf Bildschirmmitte bringen. 

AnschlieiSend mit FOCUS-Knopf Zeitlinie scharf einstellen. 

Betriebsart Vertikalverstarker 

Kanal I: AlleTasten im Y-Feld herausstehend. 

Kanal; II: Taste CHI/II-TRIG.I/II gedruckt. 

Kanal I und II: Taste DUAL gedruckt, alternierende Kanalumschaltung. 

Kanal I, II und III: Tasten DUAL und CH III gedruckt. 

Chopper-Kanalumschaltung: Tasten DUAL und ADD. drucken. 

Signale <1 kHz mit gedruckten Tasten DUAL und ADD. 

Kanale l + ll (Summe): Nur Taste ADD drucken. 

Kanale + I-II (Differenz): Tasten ADD und lIMV. II drucken. 

Betriebsart Triggerung 

Triggerart mit LEVELA Knopf wahlen. In Stellung AT = automatische Triggerung, andernfalls Normaltriggerung. 
Trigger-Flankenrichtung: mit Taste SLOPE +/— (A) wahlen. 

Interne Triggerung: Triggerquelle mit Taste CH.I/II-TRIG.I/II wahlen. 

Interne alternierende Triggerung: bei DUAL oder DUAL + CH.III Betrieb: Taste ALT. (Triggerung) drucken. 
Externe Triggerung: Taste EXT. drucken; Synchron-Signal (200mVgs-2Vss) auf BuchseTRIG. INP. 
Netztriggerung: TRIG.-Wahlschalter 

T riggerkopplung mit TRIG.-Wahlschalter AC-DC-HF-LF wahlen. 

Trigger-Frequenzbereich: AC und DC bis 40 MHz, HF oberhalb 40 MHz, LF unterhalb 1 kHz. 
Video-Signalgemische mit Zeilenfrequenz: TV SEP. Schalter auf H-F oder H— . 

Video-Signalgemische mit Bildfrequenz: TV SEP. Schalter auf V-F oder V—. 

Triggeranzeige beachten: Lampe uber TRIG.-Wahlschalter. 

Einzelbildausibsung: mit Tasten SINGLE und RESET. Bereitschaftsanzeige: RESET-Leuchtdiode. 

Messung 

MeSsignal den Vertikal-Eingangsbuchsen von CH.I und/oder CH.II, sowie CH.III zufuhren. 

Tastteiler vorher mit eingebautem Rechteckgenerator CAL. abgleichen. 

MeSsignal-Ankopplung auf AC oder DC schalten. 

Mit Teilerschalter Signal auf gewunschte Bildhbhe einstellen, bei CH.III Einstellregler verwenden. 

Y-Dehnung x5: Y-Feinstellknopf MAG x5 ziehen (nicht bei CH.III). 

Am TIME/DIV.-A Schalter Zeitkoeffizienten wahlen. 

Triggerpunkt mit LEVEL A-Knopf einstellen. 

Komplexe oder aperiodische Signale evti. mit vergrdSerter HOLD-OFF-Zeit triggern. 

Amplitudenmessung mit Y-Feinsteller auf Rechtsanschlag CAL. 

Zeitmessung mitZeit-FeinstellerZeitbasis-Aauf Rechtsanschlag CAL. 

X-Dehnung x1 0: Taste X-MAG. xIO drucken. 

Externe Horizontalablenkung (XY-Betrieb) mit gedruckter Taste X-Y und CHI/II-TRIG.I/II 
(X-Eingang: CH.I, Y-Eingang: CH.II). 

AusschnittvergroSerung mit Ablenkverzogerung: 

Zeitbasen A und B alternierend, A/B ungedruckt, ALT. gedruckt. 

Strahitrennung A zu B mit TRACE SEP. vornehmen. 

Mit DEL POS. Hellsektoranfang auf gewunschten Bildausschnitt einstellen. 

Triggern von Zeitbasis B mit LEVEL B und +/— (Flankenwahl). 

Darstellung von Zeitbasis B allein: Taste A/B drucken (A muS weiter getriggert bleiben). 
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Bedienungselemente HM806 (Kurzbeschreibung - Frontbild) 



Element 


Funktion 


Element 


Funktion 


O POWER on/off 

(Taste + LED-Anzeige) 


NetzEin/Aus; Leuchtdiodezeigt 
Betriebszustandan. 


@ X-POS. 

(Drehknopf) 


Einstellung der horizontalen Lage 
des Strahls. 


@ DEL. -POS. 

(Drehknopf) 


Verschiebung des Hellsektors 
(verzog.Zeitbasis B) 


@ Y-POS.I 

(Drehknopf) 


Einstellung dervertikalen Position 
des Strahles fiir Kanal 1. 


@ LEVEL B 

(Drehknopf) 


Einstellen des T riggerpunktes 
derZeitbasis B 


@ TRACE SEP. 

(Drehknopf) 


Strahitrennung. Verschiebt Strahl von 
Zeitbasis B vertikal gegenuber 


© +/— (Drucktaste) 


Wahl der Triggerflanke Zeitbasis B 


Zeitbasis A um ca. ±3 Div. 


® RESET (LED) 


Zeigt Triggerbereitschaft (Single) an 


® GD-AC-DC 


Schalter fur Eingangssignalankopplung 


® RESET 

(Drucktaste ohne Rast) 


Macht Einzelablenkung startbereit. 
LED (®zeigt Startbereitschaftan. 


(Schiebeschalter) 


von Kanal 1. DC = direkte Ankopplung, 
AC = Ankopplung iiber Kondensator, 
GD = Eingang vom Signal getrennt, 
Y-Verstarkeran Masse geschaltet. 


@ SINGLE (Drucktaste) 


Einzelablenkung (Taste gedriickt) 




® X-Y Umschaltungauf XY-Betrieb. 

(Drucktaste) Zufuhrung der horizontalen Ablenk- 

spannung uber Eingang von Kanal 1. 

Achtung! bei fehlender Zeitablenkung Einbrenngefahr. 




® VERT.INP.I 

(BNC-Buchse) 


Signaleingang Kanal 1. 

Impedanz 1 MQII22pF. 

Im XY-Betrieb: Eingang fur 

ext. Horizontalablenkung (® gedruckt) 


® HOLD OFF 

(Drehknopf) 


Verlangerung der Holdoff-Zeit 
zwischen den Ablenkperioden. 
Grundeinstellung = Linksanschlag. 




@ CH.I-VOLTS/DIV. Eingangsteilerfur Kanal 1. 

(lOstufig. Drehschalter) Bestimmt den Y-Abschwachungs- 


@1 A/B (Drucktaste) 


gedriickt = Darstellung 
von Zeitbasis B allein. 




TaKionn i-z-o ocnnuen. 


@ Y-var. 


Erhoht den Y-Abschwachungsfaktor 


® TV SEP. 

(Hebelschalter) 


Schalter f ur den TV-Sync. -Separator. 
OFF = normaleTriggerung. 

H-F/H- =Trig.f.Zeile(pos.od.neg.) 


(Drehknopf und mind, um Faktor2,b (Linksanschlag). 

Zug-Druckschalter) Gezogen = Erhohung der Empfindlich- 

keitumden Faktor5(max. 1 mV/Div.) 




V-f /V- = Trig. f. Bild (pos. od. neg.) 


@ CH l/ll-TRIG. I/ll 


KeineTaste gedruckt: Kanal l-Betrieb 


@ ALT. 

(Drucktaste) 


Alternierende Darstellung von ZB. A 
und ZB. B, wenn @ nicht gedruckt. 


(Drucktaste) 


und Triggerung von Kanal 1. 

Taste gedruckt: Kanal ll-Betrieb 
und Triggerung von Kanal II. 
(Triggerumschaltung bei DUAL-Betr.). 


@ TRIG. 

AC-DC-HF-LF— 


WahIderTriggerankopplung: 

AC- 10 Hz bis 40 MHz DC'0-40MHz 




(Hebelschalter; 

LED-Anzeige) 


HF:1,5kHz-80MHz.LF:0-1kHz. 
Triggerung mitNetzfrequenz. 


@ DUAL 

(Drucktaste) 


Taste nicht gedruckt: Einkanalbetrieb. 
Taste DUALgedruckt:Zweikanalbetrieb 


@ ALT. 

(Drucktaste) 


Alternierende T riggerung 
bei Mehrkanalbetrieb. 


CH 


mit alternierender Umschaltung. 

OP. DUAL und ADD gedruckt: Zweikanal- 
betrieb mit Chopper-Umschaltung. 


@ TIME/DIV. 

(23stufiger 

Drehschalter) 


Bestimmt Zeitkoeffizienten (Zeitab- 
lenkgeschwindigkeit) derZeitbasis A 
von 1 s/cm bis 0,05(is/cm. 




® ADD 

(Drucktaste) 


ADD allein gedruckt: Algebr. Addition. 
In Kombination mit INV. II: Differenz. 


@ Variable Einstellung 
derZeitbasis A 


Feineinstellung derZeitbasis A. 
VermindertZeitablenkgeschwindig- 


@ Y-POS.II 

(Drehknopf) 


Einstellung dervertikalen Position 
des Strahles fur Kanal II. 


(Drehknopf) 


keitmax. 2,5fach. 

Cal.-Stellung = Rechtsanschlag. 


@ GD-AC-DC 

(Schiebeschalter) 


Schalter fur Eingangssignalankopplung 
1 von Kanal II. Sonstwie®. 


® TIME/DIV. 

(Zlstufiger 

Drehschalter) 


Bestimmt Zeitkoeffizienten (Zeitab- 
lenkgeschwindigkeit) derZeitbasis B 
von 0,2 s/cm bis0,05ns/cm. 


@ VERT.INP.il 

(BNC-Buchse) 


Signaleingang Kanal II. 
Impedanz 1 MQII22pF. 


@ EXT. 

(Drucktaste) 


Umschaltungauf externe Triggerung. 
Signaizufuhrung uber@. 


@ OVERSCAN 

(LED-Anzeigen) 


Richtungsanzeigen. Leuchtenauf, 
wenn der Strahl den Bildschirm in 


® SLOPE -F/- 


Wahl derTriggerflankefiir 




vertikaler Richtung verlaSt. 


(Drucktaste) 


Zeitbasis A. 


@ Masse 


Separate Massebuchse 


@1 LEVEL A 

(Drehknopf) 


Einstellen des T riggerpunktes fur ZB.A. 
Linksanschlag = autom. Triggerung. 


@ CH.II-VOLTS/DIV. Eingangsteilerfur Kanal II. 

(lOstufig. Drehschalter) Bestimmt den Y-Abschwachungs- 
faktorin 1-2-5 Schritten. 


@ TRIG.INP. 

(BNC-Buchse) 


Eingang fiir externes T riggersignal. 
Taste @ gedruckt. 


@ Y-var. 

(Drehknopf und 




@ INTENS. 

(Drehknopf) 


Helligkeitseinstellung fur den 
Kathodenstrahl. 


Erhoht den Y-Abschwachungsfaktor 
mind, um Faktor2,5 (Linksanschlag). 


@) INT. B Potentiometer 
(Einstellung 


Helligkeitseinstellung 
furZeitbasis B (Betrieb Aaltern. B). 


^lug-urucKScnaiTeri gezogen - trnonung aer tmpTinaiicn- 

keitum den Faktor 5 (max. 1 mV/Div.) 


mit Schraubenzieher) 


Normaleinstellung = Rechtsanschlag. 


@ INV. II 


Invertierung von Kanal II. 


@ FOCUS 

(Drehknopf) 


Scharfeeinstellungfurden 

Kathodenstrahl. 


(Drucktaste) 


In Verbindung mitgedruckterADD- 
Taste® = Differenzdarstellung. 


@ TR Potentiometer 
(Einstellung 
mit Schraubenzieher) 


Trace Rotation (Strahidrehung). Zur 
Kompensation des Erdmagnetfeldes, 
(horiz. Strahl = parallel Schirmraster). 


@ CH. Ill (Drucktaste) Schaltetden3. Kanalein. 


® GD-AC-DC 


Schalter fur Eingangssignalankopplung 


@) ILLUM. 0,1 ,2 (Schiebe- 


Rasterbeleuchtung - 3-stufig, 


(Schiebeschalter) 


1 von Kanal III. Sonstwie®und@. 


schaltermitS Pos.) 


0 = aus; 1 = mittel; 2 = hell. 


@ VERT. INP. Ill 

(BNC-Buchse) 


Signaleingang Kanal 111. 
Impedanz 1 MQII22pF. 


@ 1 kHz — 1 MHz 

(Drucktaste) 


Frequenz des Calibrator-Ausgangs 
Taste herausstehend = 1 kHz; 
Taste gedruckt = 1 MHz. 


(g) VAR. CH. Ill 

(Drehknopf) 


Variable Verstarkungseinstellung fur 
Kanal III: 50mV/Div. (Rechtsanschlag), 
mind. 250 mV/Div. (Linksanschlag). 


@ CALIBRATOR 0.2 V-2V Calibrator-Rechteckausgang, 0.2Vpp 
(Testbuchsen) bzw. 2V„„(Frequenzeinstellung®). 


i|| X-MAG.xlO 

(Drucktaste) 


Dehnung der X-Achse um den Faktor 1 0 
Taste gedr., max. Auf losung = 5 [xs/cm. 


@ Y-POS.III 

(Drehknopf) 


Einstellung dervertikalen Position 
des Strahles fur Kanal 111. 
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Testplan 



Allgemeines 

Dieser Testplan soil helfen, in gewissen Zeitabstanden und 
ohne grolJen Aufwand an MelSgeraten die wichtigsten 
Funktionen des HM 806 zu uberprufen. Aus dem Test even- 
tuell resultierende Korrekturen und Abgleicharbeiten im 
Innern des Gerates sind in der Service-Anleitung beschrie- 
ben. Sie sollten jedoch nur von Personen mit entsprechen- 
der Fachkenntnis durchgefuhrt werden. 

Wie bei den Voreinstellungen 1st darauf zu achten, dalS 
zunachst alle Knopfe in Calibrierstellung stehen. Keine der 
Tasten soil gedruckt sein, LEVEL A-Knopf in AT Stellung, 
TRIG.-Wahlschalter auf AC. Es wird empfohlen, das Oszil- 
loskopschon ca. 15 Minuten vorTestbeginn einzuschalten. 

Strahlrohre, Helligkeit und Scharfe, 
Linearitat, Rasterverzeichnung 

Die Strahlrohre im HM806 hat normalerweise eine gute 
Helligkeit. Ein Nachlassen derselben kann nurvisuell beur- 
teilt werden. Eine gewisse Randunscharfe ist jedoch in 
Kauf zu nehmen. Sie ist rohrentechnisch bedingt. Zu 
geringe Helligkeit kann die Folge zu kleiner Hochspannung 
sein. Dies erkennt man leicht an der dann stark vergrofSer- 
ten Empfindlichkeit des Vertikalverstarkers. Der Einstellbe- 
reich fur maximale und minimale Helligkeit mufS so liegen, 
daU kurz vor Linksanschlag des INTENS.-Einstellers der 
Strahl gerade verldscht und bei Rechtsanschlag die Scharfe 
und Strahibreite noch akzeptabel sind. Aufkeinen Falldarf 
bei maximaler Intensitat mit Zeitabienkung der Ruck- 
iauf sichtbar sein. Auch bei gedruckter Taste X-Y muB 
sich der Strahi voiiig verdunkein iassen. Dabei ist zu 
beachten, dalS bei starken Helligkeitsveranderungen immer 
neu fokussiert werden mulS. Auflerdem soil bei max. Hellig- 
keit kein „Pumpen" des Bildes auftreten. Letzteres bedeu- 
tet, daB die Stabilisation der Hochspannungsversorgung 
nicht in Ordnung ist. Das Potentiometer fur Hochspannung 
(minimale Helligkeit) ist nur innen zuganglich (siehe 
Abgleichplan und Service-Anleitung). 

Ebenfalls rohrentechnisch bedingt sind gewisse Toleran- 
zen der Linearitat und Rasterverzeichnung. Sie sind in Kauf 
zu nehmen, wenn die vom Rdhrenhersteller angegebenen 
Grenzwerte nicht uberschritten werden. Auch hierbei sind 
speziell die Randzonen des Schirms betroffen. Ebenso gibt 
es Toleranzen der Achsen- und Mittenabweichung. Alle 
diese Grenzwerte werden von HAM EG Qberwacht. Das 
Aussuchen einer toleranzfreien Bildrohre ist praktisch 
unmdglich (zu viele Parameter). 

Astigmatismuskontrolle 

Es ist zu prufen, ob sich die maximale Scharfe waagerech- 
ter und senkrechter Linien bei derselben FOCUS-Knopfein- 
stellung ergibt. Man erkennt dies am besten bei der Abbil- 



dung eines Rechtecksignals hoherer Frequenz (ca. 1 MHz). 
Bei normaler Helligkeit werden mit dem FOCUS-Reglerdie 
waagerechten Linien des Rechtecks auf die bestmogliche 
Scharfe eingestellt. Die senkrechten Linien mussen jetzt 
auch die maximale Scharfe haben. Wenn sich diese jedoch 
durch die Betatigung des FOCUS-Reglers verbessern laBt, 
ist eine Astigmatismus-Korrekturerforderlich. Hierfurbefin- 
det sich im Gerat ein Trimmpotentiometer (siehe Abgleich- 
plan und Service-Anleitung). 

Symmetrie und Drift 
des Vertikalverstarkers 

Beide Eigenschaften werden im wesentlichen von den Ein- 
gangsstufen bestimmt. 

Einen gewissen AufschluB uberdie Symmetrie von Kanal II 
und des Y-Endverstarkers erhalt man beim Invertieren 
(Taste INV. II drucken). Bei guter Symmetrie darf sich die 
Strahllage um etwa 5mm andern. Gerade noch zulassig 
ware 1 cm. GroBere Abweichungen weisen auf eine Veran- 
derung im Vertikalverstarker hin. 

Eine weitere Kontrolle der Y-Symmetrie ist uber den Stell- 
bereich der Y-POS.-Einstellung moglich. Man gibt auf den 
Y-Eingang ein Sinussignal von etwa 10-1 00 kHz (Signal- 
kopplung dabei auf AC). Wenn dann bei einer Bildhdhe von 
ca. 8cm der Y-POS. I-Knopf nach beiden Seiten bis zum 
Anschlaggedrehtwird, muISderoben und unten noch sicht- 
bare Teil ungefahr gleich groB sein. Unterschiede bis 1 cm 
sind noch zulassig. 

Die Kontrolle der Drift ist relativ einfach. Nach etwa 10 
Minuten Einschaitzeitwlrd der Strahl exakt auf Mitte Bild- 
schirm gestellt. In derfolgenden Stunde darf sich die Strahl- 
lage um nicht mehr als 5mm verandern. GroBere Abwei- 
chungen werden oft durch unterschiedliche Einzeldaten 
der Eingangstufe des Y-Vorverstarkers verursacht. Beim 
Durchdrehen des betreffenden Teilerschalters uber alle 
Stellungen ohne Signal darf sich die vertikale Strahllage ins- 
gesamt um nicht mehr als 0,5 mm verandert. Manchmal 
treten solche Effekte erst nach langerer Betriebszeit des 
Gerates auf. 



Calibration des Vertikalverstarkers 

Die Ausgangsbuchsen des Calibrators geben eine Recht- 
eckspannung von 0,2V^s bzw. 2 Vsj,ab. Sie haben normaler- 
weise eine Toleranz von nur ±1 %. Stellt man eine direkte 
Verbindung zwischen der 0,2 V-Ausgangs-Buchse und dem 
Eingang des Vertikalverstarkers her (Tastkopf 1:1), muB 
das aufgezeichnete Signal in Stellung 50 mV/cm 4cm 
hoch sein (Feineinstellknopf des Teilerschalter auf Rechts- 
anschlag CAL.; Signalankopplung DC). Abweichungen von 
maximal 1 ,2 mm (3 %) sind gerade noch zulassig. Wird zwi- 
schen der 2 V-Ausgangs-Buchse und MeBeingang ein Tast- 
teiier 70:7 geschaltet, muB sich die gleiche Bildhohe erge- 
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ben. Bei grolSeren Toleranzen sollte man erst klaren, ob die 
Ursache im Vertikalverstarker selbst Oder in der Amplitude 
der Rechteckspannung zu suchen ist. Unter Umstanden 
kann auch ein zwischengeschalteter Tastteiler fehlerhaft 
Oder falsch abgeglichen sein Oder zu hohe Toleranzen 
haben. Gegebenenfalls ist die Calibration des Vertikalver- 
starkers mit einer exakt bekannten Gleichspannung mog- 
lich (DC-Signalankopplungl). Die Strahllage mulS sich dann 
entsprechend dem eingestellten Ablenkkoeffizienten ver- 
andern. 

Der Feineinstellknopf am Teilerschalter vermindert am 
Linksanschlag die Eingangsempfindlichkeit in jeder Schal- 
terstellung mindestens um den Faktor 2,5. Stellt man den 
Teilerschalter auf 50mV/cm, soil sich die Calibratorsignal- 
Hohe von 4cm auf maximal 1 ,6cm verringern lassen. 

Die Y-Dehnung x5 erhoht die Eingangsempfindlichkeit um 
den Faktor 5. Stellt man den Teilerschalter auf 0.2V/cm, 
soil sich ein eingestelltes Calibratorsignal von 1 cm Hohe 
bei gezogenem Knopf MAG x5 auf 5cm Hohe andern. 

Ubertragungsgiite des Vertikalverstarkers 

Die Kontrolle der Obertragungsgute ist nur mit Hilfe eines 
Rechteckgenerators mit kleiner Anstiegszeit (max. 5 ns) 
moglich. Der eingebaute CALIBRATOR ist also fur diesen 
Zweck geeignet (1 MHz). Bei Verwendung eines externen 
Rechteckgenerators mulS das Verbindungskabel dabei 
direkt am Vertikaleingang des Oszilloskops mit einem 
Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwiderstand (z.B. 
HAMEG HZ34 mit HZ22) abgeschlossen sein. Zu kontrollie- 
ren ist mit 1 00 Hz, 1 kHz, 1 0 kHz, 1 00 kHz und 1 MHz. Dabei 
darf das aufgezeichnete Rechteck, besonders bei 1 MHz 
und einer Bildhdhe von 4-5cm, kein Gberschwingenzeigen. 
Jedoch soil die vordere Anstiegsflanke oben auch nicht 
nennenswert verrundet sein. Bei den angegebenen Fre- 
quenzen durfen weder Dachschragen noch Locher Oder 
Hdcker im Dach auffallig sichtbar warden. Einstellung: 
Ablenkkoeffizient 5mV/cm; Signalankopplung auf DC; Y- 
Feinsteller in Calibrationsstellung CAL. Im allgemeinen tre- 
ten nach Verlassen des Werkes keine groSeren Verande- 
rungen auf, so daS normalerweise auf diese Prufung ver- 
zichtet warden kann. 

Allerdings ist fur die Qualitat der Obertragungsgute nicht 
nur der MelSverstarker von Einflud. Der vor den Verstarker 
geschaltete Eingangsteiler ist in jeder Stellung fre- 
quenzkompensiert. Bereits kleine kapazitive Veranderun- 
gen konnen die UbertragungsgOte herabsetzen. Fehlerdie- 
ser Art warden in der Regel am besten mit einem Rechteck- 
signal niedriger Folgefrequenz (z.B. 1 kHz) erkannt. Wenn 
ein solcher Generator mit max. 40Vsg zur Verfugung steht, 
ist es empfehlenswert, in gewissen Zeitabstanden alle Stel- 
lungen der Eingangsteiler zu uberprufen und, wenn erfor- 
derlich, nachzugleichen (Abgleich entsprechend Abgleich- 
plan). Allerdings ist hierfOr noch ein kompensierter 2; 7- Vbr- 
fe//er erforderlich, welcher auf die Eingangsimpedanz des 



Oszilloskops abgeglichen wird. Er kann selbstgebaut Oder 
unter der Typenbezeichnung HZ23 von HAMEG bezogen 
warden, (siehe Zubehdrprospekt). Wichtig ist nur, da(J der 
Teller abgeschirmt ist. Zum Selbstbau benbtigt man an 
elektrischen Bauteilen einen 1 MQ-Widerstand (±1 %) und, 
parallel dazu, einen C-Trimmer 3/1 5 pF parallel mit etwa 
20 pF. Diese Parallelschaltung wird einerseits direkt mit 
dem Vertikaleingang I bzw. II, andererseits uber ein mog- 
lichst kapazitatsarmes Kabel mit dem Generator verbun- 
den. Der Vorteiler wird in Stellung 5 mV/cm auf die Ein- 
gangsimpedanz des Oszilloskops abgeglichen (Feineinstell- 
knopf auf CAL.; Signalankopplung auf DC; Rechteckdacher 
exakt horizontal ohne Dachschrage). Danach soil die Form 
des Rechtecks in jeder Eingangsteilerstellung gleich sein. 

Betriebsarten: CH.I/II, CH.I und CH.III, CH.II 
und CH. Ill, DUAL (CH. I und CH. II), DUAL und 
CH.III, ADD, CHOP., INV.II und XY-Betrieb 

Wird die Taste DUAL gedruckt, mussen sofort zwei Zeitli- 
nien erscheinen. Ist auch CH.III gedruckt, mussen es drei 
Zeitlinien sein. Bei Betatigung der Y-POS.-Knopfe sollten 
sich die Strahllagen gegenseitig nicht beeinflussen. Trotz- 
dem ist dies auch bei intakten Geraten nicht ganz zu vermei- 
den. Wird ein Strahl uber den ganzen Schirm verschoben, 
darf sich die Lage des anderen dabei um maximal 0,5 mm 
verandern. 

Ein Kriterium bei Chopperbetrieb ist die Strahiverbreiterung 
und Schattenbildung um die Zeitlinie im oberen oder unte- 
ren Bildschirmbereich. Normalerweise darf beides nicht 
sichtbar sein. TIME/DIV. A-Schalter dabei auf l^ts/cm; 
Tasten DUAL und ADD. drucken. Signalkopplung auf GD; 
INTENS.-Knopf auf Rechtsanschlag; FOCUS-Einstellung 
auf optimale Scharfe. Mit den zwei Y-POS.-Knopfen wird 
eine Zeitlinie auf -F2cm, dieandereauf -2 cm Hdhegegen- 
uber der horizontalen Mittellinie des Rasters geschoben. 
Nicht auf die Chopperfrequenz (1MHz) synchronisiereni 
Mehrmals Taste ADD. auslosen und drucken. Dabei mus- 
sen Spurverbreiterung und periodische Schattenbildung 
vernachlassigbar sein. 

Wesentliches Merkmal bei l-FII (nur Taste ADD gedruckt) oder 

I— ll-Betrieb (Taste INV. II zusatzlich gedruckt) ist die Ver- 
schiebbarkeit der Zeitlinie mit den Y-POS. Knopfen I und II. 
Bei XY-Betrieb (X-Y-Taste und CH.I/II -TRIG. I/ll gedruckt) 
muU die Empfindlichkeit in beiden Ablenkrichtungen gleich 
sein. Dabei sollen die beiden Feinsteller auf Rechtsan- 
schlag (CAL.) stehen und der Dehnungsschalter X-MAG. 
xlO ungedruckt sein. Gibt man das Signal des eingebauten 
Rechteckgenerators auf den Eingang von Kanal I, mu(S sich 
horizontal, wiebei Kanal II in vertikaler Richtung, eine Ablen- 
kung von 4cm ergeben (50mV/cm-Stellung). 

Die Prufung der Einzelkanaldarstellung mit der Taste CHI/ 

II - TRIG. I/ll erubrigt sich. Sie ist indirekt in den oben ange- 
fuhrten Prufungen bereits enthalten. 
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Kontrolle Triggerung 

Wichtig ist die interne Triggerschwelle. Sie bestimmt, ab 
welcher Bildhohe ein Signal exakt stehend aufgezeichnet 
wird. Beim HM806 sollte sie bei 3 bis 5 mm liegen. Eine 
noch empfindlichere Triggerung birgt die Gefahr des 
Ansprechens auf den Stbr- und Rauschpegel in sich, insbe- 
sondere dann, wenn die Empfindlichkeit des Vertikalein- 
gangs mit gezogenem Feinreglerknopf MAG x5 erhbht 
wurde. Dabei kbnnen phasenverschobene Doppelbilder 
auftreten. Eine Veranderung der Triggerschwelle ist nur 
intern moglich. Die Kontrolle erfoigt mit irgendeiner Sinus- 
spannung zwischen 50 Hz und 1MHz bei automatischer 
Triggerung (LEVELAin ATStellung). Danach ist festzustel- 
len, ob die gleiche Triggerempfindlichkeit auch mit Normal- 
triggerung (LEVEL A nicht in AT Stellung) vorhanden ist. 
Dutch Drucken der SLOPE +/— Taste muS sich der Kur- 
venanstieg der ersten Schwingung umpolen. Der HM806 
mulJ, bei einer Bildhohe von etwa 5 mm und HF-Einstellung 
derTriggerkopplung, Sinussignalebis 120MHzeinwandfrei 
intern triggern. 

Zur externen Triggerung (Taste EXT. gedruckt) sind minde- 
stens ZOOmVss Spannung (synchron zum Y-Signal) an der 
Buchse TRIG. INP. erforderlich. 

Der TV Separator wird mit einem in der Polaritat umschalt- 
baren Videosignal uberpruft. Abhangig von der Triggerung 
auf Bild- (V) Oder Zeilen-Synchronimpulse (H) ist die Zeitba- 
sis A umzuschalten. 

Wird mit einem Sinussignal ohne Gleichspannungsan- 
teit intern oder extern getriggert, dann darf sich beim 
Umschalten von AC auf DC des TRIG.-Wahlschalters das 
Bild nicht horizontal verschieben. 

Im alternierenden Zweikanal-Betrieb mussen zwei ver- 
schiedene Signale (z.B. Netzfrequenz und Calibratorsignal) 
je nach Stellung derTasten CH. I/ll -TRIG. I/ll und ALT. ein- 
wandfrei (intern) getriggert werden. 

Bei Chopper Zwei- und Dreikanal-Betrieb ist die ALT. (alter- 
nierende) Triggerung unwirksam. 

Werden die Vertikalverstarkereingange AC-gekoppelt an 
das gleiche Signal geschaltet und im alternierenden Zwei- 
kanal-Betrieb (nurTaste DUAL gedruckt) beide Strahlen auf 
dem Bildschirm exakt zur Deckung gebracht, dann darf in 
keiner Stellung derTasten CH. I/ll -TRIG. I/ll und ALT. Oder 
beim Umschalten des TRIG.-Wahlschalters von AC auf DC 
eine Anderung des Bildes sichtbar sein. 

Eine Kontrolle der Netztriggerung in Stellung ~ des 
TRIG.-Wahlschalters ist mit einer netzfrequenten Ein- 
gangsspannung (auch harmonisch oder subharmonisch) 
moglich. Um zu kontrollieren, ob die Netztriggerung bei 
sehr kleiner oder groBer Signalspannung nicht aussetzt, 
sollte die Eingangsspannung bei ca. 1 V liegen. Durch Dre- 
hen des betreffenden Eingangsteilerschalters (mit Feinstel- 
ler) laSt sich die dargestellte Signalhohe dann beliebig vari- 
ieren. 



Zeitablenkung A 

Vor Kontrolle der Zeitbasis A ist festzustellen, ob die Zeitli- 
nie 10cm tang ist. Andernfalls kann die Sweep-Amplitude 
(siehe Abgleichplan) korrigiert werden. Diese Einstellung 
sollte bei derTIME/DIV. A-Schalterstellung Bfxs/cm erfol- 
gen. Vor Beginn der Arbeit sind derZeit-Feinstellerauf CAL. 
und der HOLD-OFF-Zeit-Einsteller auf x1 einzurasten. Die 
Taste X MAG. xIO soil ungedruckt sein. Dies gilt, bis deren 
einzelne Anderungsbereiche kontrolliert werden. Fernerist 
zu untersuchen, ob die Zeitablenkung von links nach rechts 
schreibt. Hierzu Zeitlinie mit X-POS.-Einsteller auf horizon- 
tale Rastermitte zentrieren und TIME/DIV. A-Schalter auf 
0.5s/cm stellen (wichtig nur nach Rbhrenwechsell). 

Steht fur die Uberprufung der Zeitbasis kein exakter Mar- 
kengeber zur Verfugung, kann man auch mit einem genau 
geeichten Sinusgenerator arbeiten. Seine Frequenztole- 
ranz sollte nicht groEer als ±1 % sein. Die Zeitwerte des 
HM806 werden zwar mit ±3% angegeben; in der Regel 
sind sie jedoch wesentlich besser. Zur gleichzeitigen Kon- 
trolle der Linearitat sollten immer mindestens 10 Schwin- 
gungen, d.h. alle cm ein Kurvenzug abgebildet werden. 
Zur exakten Beurteilung wird mit Hilfe der X-POS.-Einstel- 
lung die Spitze des ersten Kurvenzuges genau hinter die 
erste vertikale Linie des Rasters gestellt. Die Tendenz einer 
evti. Abweichung ist schon nach den ersten Kurvenzugen 
erkennbar. 

Recht genau kann man die Bereiche 20 und lOms/cm mit 
Netzfrequenz 50Hz kontrollieren. Es wird dann bei 20ms/ 
cm alle cm und bei lOms/cm alle 2cm ein Kurvenzug abge- 
bildet. 

Die folgende Tabelle zeigt, welche Frequenzen fur den 
jeweiligen Bereich benbtigt werden. 



1 s/cm - 


1 


Hz 


0.1 


ms/cm - 


10 kHz 


0.5 s/cm - 


2 


Hz 


50 


pis/cm - 


20 kHz 


0.2 s/cm - 


5 


Hz 


20 


pis/cm - 


50 kHz 


0.1 s/cm - 


10 


Hz 


10 


tis/cm - 


100 kHz 


50 ms/cm - 


20 


Hz 


5 


|xs/cm - 


200 kHz 


20 ms/cm - 


50 


Hz 


2 


|j.s/cm - 


500 kHz 


10 ms/cm - 


100 


Hz 


1 


fis/cm - 


1MHz 


5 ms/cm — 


200 


Hz 


0.5 


}xs/cm - 


2MHz 


2 ms/cm - 


500 


Hz 


0.2 


[is/cm - 


5MHz 


1 ms/cm - 


1 


kHz 


0.1 


ns/cm - 


10MHz 


0.5 ms/cm - 


2 


kHz 


0.05 jxs/cm - 


20 MHz 


0.2 ms/cm — 


5 


kHz 









Dreht man den Zeit-Feineinsteller bis zum Anschlag nach 
links, werden mindestens 2,5 Kurvenzuge/cm geschrie- 
ben (Taste X MAG. xIO ungedruckt; Messung bei 5fis/ 
cm). 

Druckt man die Taste X MAG. xIO, dann erscheint nur alle 
10cm (±5%) ein Kurvenzug (Zeit-Feinsteller auf CAL.; 
Messung bei B^is/cm). Die Toleranz laEt sich aber leichter 
in Stellung 50[xs/cm erfassen (ein Kurvenzug pro cm). 
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Die Sagezahnausgangspannung an der mit /M/ bezeichne- 
ten BNC-Buchse auf der Gerateruckseite lafSt sich nnit 
einenn Kontroll-Oszilloskop uberprufen. Dieses wird auf 
einen Ablenkkoeffizienten von 1 V/cm und auf einen Zeitko- 
effizienten, der urn eine Stufe langsamer ist als der am zu 
testenden Oszilloskop, eingestellt. Man sollte dann 2 bzw. 
2,5 Wellen eines positiv ansteigenden Sagezahn mit einer 
Amplitude von etwa auf dem Kontrollschirm sehen 
kbnnen. Dabei sollte dem zu prufenden Oszilloskop keine 
Eingangsspannung (und keine Triggerspannung) zugefuhrt 
warden. Die Sagezahnspannung wird dem Kontroll-Oszillo- 
skop mit einem nicht abgeschlossenen 50Q-BNC-BNC- 
Kabel zugefuhrt. Gleichzeitig kann die Wirkung der HOLD- 
OFF-ZeiteinstellungxI-xlO kontroiliert warden. Eine quan- 
titative Messung der Hold-Off-Zeit-Variation ist ohne Ein- 
griff in das Gerat nicht moglich (Helltastimpuls ist kurzer als 
Vorlauflange des Sagezahns). 

Zeitablenkung B 

Durch Drucken der Taste A/B wird nur die Zeitbasis B dar- 
gestellt. Sie kann wie ZeitbasisAgepruft warden, jedoch ist 
zu berucksichtigen, dalS die Schalterstellungen 0,5s/Div. 
und 1 s/Div. nicht mit der Zeitbasis B erreicht warden. 

Um auch bei ungOnstigster Einstellung von DEL. POS. 
(max. rechtsdrehen) noch 10cm Strahllange der Zeitbasis B 
zu erreichen, mufJ der Ablenkkoeffizient von B lOmal gro- 
wer sein als der von Zeitbasis A. 



Korrektur der Strahllage 

Die Strahirbhre hat eine zulassige Winkelabweichung von 
±5° zwischen der X-Ablenkplattenebene D1 D2 und der 
horizontalen Mittelinie des Innenrasters. Zur Korrektur die- 
ser Abweichung und der von der Aufstellung des Gerates 
abhangigen erdmagnetischen Einwirkung mufJ das mitTR 
bezeichnete Potentiometer (links unter dem Bildschirm) 
nachgestellt warden. Im allgemeinen ist der Strahldrehbe- 
reich asymmetrisch. Es sollte aber kontrolliert warden, ob 
sich die Strahllinie mit dem TR-Potentiometer etwas schrag 
nach beiden Seiten um die horizontale Rastermittellinie 
einstellen lalSt. Beim HM806 mit geschlossenem Gehause 
genugt ein Drehwinkel von ±0,57° (1 mm Hdhenunter- 
schied auf 10cm Strahllange) zur Erdfeidkompensation. 

Sonstiges 

Die Prufung der Z-Modulation an der mit Z bezeichneten 
Buchse auf der Gerat-Ruckseite erfordert einen relativ nie- 



derohmigen Rechteckgenerator (max. 600Q, max. 5Vsg). 
Ein Rechteckgenerator mit negativen Impulsen gegen 
Masse ist n/c/if verwendbar. Auch darf der Generator keine 
Offset-Gleichspannung abgeben; zumindest sollte er null- 
abgleichbar sein. Ein Sinusgenerator ist venA/endbar, wenn 
er eine - moglichst einstellbare - Ausgangsspannung von 
max. 5Vgff = 14Vgs abgibt. Die Hohe dieser Spannung 
bestimmt das Hell-Dunkel-Tastverhaltnis, das aber bei 
Sinusspannung 1;1 nicht ganz erreicht. Hilfsweise kann 
eine einstellbare (fremde) Netztrafo-Sinusspannung zur Z- 
Modulation der Zeitlinie benutzt werden (ohne Signal am Y- 
Eingang). Einstellung: Zeitkoeffizient lOms/cm, TRIG.- 
Wahlschalter auf ~, automatische Triggerung (LEVEL A in 
ATStellung), keine Taste gedruckt, Eingangskoppiung GD. 
Bei 50 Hz Netzfrequenz sieht man jetzt 5 horizontale Linien 
von je 1 cm Lange, die von 5 gleichlangen Dunkeltastungen 
unterbrochen sind. Bei 60 Hz Netzfrequenz verkurzen sich 
die Abstande auf 8,3mm; die Zahl der Linien und Lucken 
erhbht sich auf je 6. 

Die Prufung des Y-Ausgangs (Y-Buchse auf der Gerate- 
Ruckseite) kann am Bildschirm im 2Kanal-Betrieb mit Hilfe 
des Calibrator-Signals erfolgen. Hierzu wird die Calibrator- 
Buchse (0.2 V/1 kHz) direkt an den Vertikaleingang von CH.I 
und der Y-Ausgang mit einem BNC-Kabel und einem 50 Q- 
DurchgangsabschlufJ an den Vertikaleingang von CH.II 
angeschlossen. 

Einstellung: Teilerschalter CH.I auf 50 mV/cm, Teiler- 
schalter CH.II auf 0.1 V/cm, Eingangskopplungen von CH.I 
auf DC und von CH.II auf GD, Zeitkoeffizient 0.5ms/cm, 
automatische Triggerung (LEVEL A in AT Stellung), TRIG.- 
Wahlschalter auf AC, keine Taste gedruckt. Jetzt sieht man 
das Rechtecksignal mit 4cm Bildhohe. Mit Y-POS.I werden 
die Rechteckdacher auf ±2cm von der horizontalen Raster- 
Mittellinie eingestellt. Dann druckt man die Taste DUAL. 
Die nun erscheinende zweite Zeitlinie (ohne Signal) wird mit 
Y-POS.II auf -2 cm eingestellt. Nun kann die Eingangs- 
koppiung von CH.II auf DC umgeschaltet werden. Jetzt 
erscheint das Signal des Y-Ausgangs mit gleicher Phasen- 
lage wie das Calibratorsignal von Kanal I. Sowohl der DC- 
Offset (z.B. ±0,8cm = ±80 mV) wie auch die Amplitude 
(z.B. 1,8cm = 0,18Vgs) des Y-Ausgangs konnen gemessen 
werden. Die Empfindlichkeit wOrde sich zu 0,18V: 4cm = 
45mV/cm errechnen. Ohne 50Q-AbschluS ergeben sich 
doppelt so grofSe Werte. 

Steht ein kontinuierlich einstellbarer Netztrafo zur Verfu- 
gung, sollte unbedingt auch das Verhalten bei Netzspan- 
nungsanderungen uberpruft werden. Innerhalb einer 
Schwankung von ±10% bezogen auf die am Spannungs- 
wahler (Ruckwand) eingestellte Netzspannung durfen sich 
im normalen Oszilloskop-Betriebwederin Y-noch inX-Rich- 
tung auf dem Bildschirm irgendwelche Anderungen zeigen. 
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Anderungen vorbehatten 





Oscilloscopes 



West Germany 

HAMEG GmbH 

Kelsterbacher Str. 15-19 
6000 FRANKFURT am Main 71 
Tel. (069) 67805-0 • Telex 413866 
Telefax (069) 6780513 



Multimeters 
Counter Timers 
Power Supplies 



France 

HAMEG S.a.r.l. 

5-9, av. de la R6publique 
94800- VILLEJU IF 
Tel. (1)467781 51 - Telex 270705 
Telecopie (1) 47263544 



Calibrators 

Signal 

Generators 



Spain 

HAMEG S.A. 

Villarroel 172-174 
08036 BARCELONA 
Telef. (93) 230 1 597 / 230 1 1 00 
Telex 99816 



Check Point 

T esters 




Great Britain 

HAMEG LTD 

74-78 Collingdon Street 
LUTON, Bedfordshire LU1 1RX 
Tel. (0582) 41 31 74 • Telex 825484 

United States of America 

HAMEG, Inc. 

88-90 Harbor Road 

PORT WASHINGTON, NY 11050 

Phone (516) 883-3837 

Telex (023) 497-4606 

Telefax (516) 883-3894 

HAMEG, Inc. 

4431 Corporate Center Drive #131 
LOS ALAMITOS, CA 90720 
Phone (714) 995-4435 
Telefax (714) 995-4989 






